SECRETARIA MUNICIPAL DE §AUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OF/LAUDO/SEMUSI/N®. 67

Linhares — ES, 05 de Outubro de 2021.

Senhora Pregoeira,

Encaminhamos a V.S.2, Laudo de MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO
(APARELHO DE PRESSAO, CADEIRA DE RODAS, CONTENTOR DE LIXO E
OUTROS), destinados a atender as necessidades da UNIDADE BASICA DE SAUDE
ETELVINA LOUREIRO SILVERIO DO BAIRRO AVISO E CTT- CENTRO DE
TRATAMENTO TOXICOMANOS, analisado pela “Comissdo De Acompanhamento de
Processos e Avaliacido De Qualidade de Géneros Alimenticios, Materiais de
Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontolégicos, Portaria n°070 de 30
de Margo de 2021”, apresenta o resultado abaixo para o Pregao Eletrénico n°. 24/2021,

Processo n° 5289/2021, conforme laudo anexo:

e CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME.

LOTE: 04, 02, 03, 13.

ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

OBSERVACAOQ: Conforme e-mail anexo da Empresa, o estetoscépio da Marca
CBMED Linha eternity ¢ CARDIOLOGICO.

LOTES: 9, 35.

ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

OBSERVACAOQ: Conforme equivoco da Equipe de Pregdo, que deixou de anexar os
prospectos da Empresa Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda., Esta
Comissio apos analise dos prospectos reconsidera a desclassificacdo dos Lotes

19 e 35. A
| o B
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e 52 DOCTOR DISTRIBUIDOR

LOTES: 04, 24.

NAO ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

e M.H.M DO COUTO COMERCIAL ME.

LOTE: 08, 12, 31.

ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

\LOTE: 16.

ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

OBSERVACAO: Conforme solicitagio da empresa para reanalise dos
prospectos, esta comissdo reconsidera a desclassificagao da empresa, apds
analise o edital informa que as medidas sdo aproximadas.

e MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI.

“\LOTE: 07.

ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

\ » K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP.

LOTE: 11

ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

OBSERVACAOQ: conforme solicitado pela empresa foi realizado nova analise
dos prospectos e conforme documentagdo da fabricante o equipamento sera
fabricado conforme descrigao do edital.

2 m 4
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Atenciosamente,

—  Comissao de Acompanhamento de Processos e Avaliagio de Qualidade de
s Alimenticios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e
Odontologicos.

llma. Senhora

Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Municipal
Linhares — ES
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Aos 05 dias do més de Outubro do corrente ano, apds analise dos Prospectos dos
MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO (APARELHO DE PRESSAO, CADEIRA
DE RODAS, CONTENTOR DE LIXO E OUTROS), destinados a atender as
necessidades da UNIDADE BASICA DE SAUDE ETELVINA LOUREIRO SILVERIO DO
BAIRRO AVISO E CTT- CENTRO DE TRATAMENTO TOXICOMANOS, referente ao
Pregao Eletronico n° 24/2021, Processo n° 5289/2021, desta Secretaria, relacionados
abaixo, fornecidos pela Empresa CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

LTDA ME. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, ATENDE (m) as exigéncias

estabelecidas no edital.

LOTE

DESCRICAO

MARCA

01

D

i

APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO OBESO
Aparelho de pressdo arterial adulto obeso: bracadeira
confeccionada em tecido nylon 240, flexivel e antialérgico,
fecho em velcro 100% nylon (poliamida 280 DENIER) com
garra dupla, contendo o n° da portaria do INMETRO,
manguito em PVC com duas saidas, de alta durabilidade,
com tubos na mesma cor da bragadeira, manémetro do tipo
anerodide, com no minimo 03 anos de garantia, com escala
de 0 a 300 mm/hg, divisdo de escala 2mmHg, caixa de
metal altamente resistente com presilha de metal, contendo
0 n° da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo
de afericao inicial no produto em forma de lacre; sendo
necessaria a sua afericdo individual, comprovada por
certificado individual que deve acompanhar o produto; péra
insufladora em PVC, medindo 113mm de comprimento X
42mm de didmetro, com sistema de fluxo de ar em metal,
com esfera de ago inox de alta durabilidade; valvula com
anel sendo metal altamente resistente com regulagem de
saida de ar sensivel contendo anel de fixagdo entre a
valvula e péra; Dimensbes do Manguito: altura x
comprimento (cm) Ad{{to 14,0 cm x 35,0 cm. Dimensdes

MARCA: CBMED
MODELO: BIC
ESTETOSCOPIO
LINHA ETERNITY
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X 52,0 cm.

ircunferéncias de

da bragadeira em (cm):
Abrangéncia da circunferéncia ¢
brago: 34 cm a 53 cm; . Embalagem: Individual na bolsa em
couro sintético, acondicionado em caixa de papeldo. Cor:
preta e cinza. Estetoscépio auscultado cardiolégico: aco
inox de alta durabilidade com anel em PVC para sistema de
trava do diafragma em PVC, atoxico de excelente
sensibilidade. Com ausculta mais precisa, cor preta.
Diafragma, alta sensibilidade. Formato anatémico em PVC
macio e atdoxico. Embalagem individual, acondicionado em
caixa de papeldao, acompanha bergco de espuma.
Procedéncia nacional. Certificado INMETRO e Registro no

Ministério da Saude.

.

02

APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL COM
ESTETOSCOPIO INFANTIL

APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL INFANTIL:
bracadeira confeccionada em tecido nylon — 240, flexivel e
antialérgico, fecho em velcro 100% nylon (POLIAMIDA 280
DENIER) com garra dupla, cor preto e cinza, contendo o n°
da portaria do INMETRO, manguito em PVC com duas
saidas, de alta durabilidade, com tubos na mesma cor da
bracadeira. Mandmetro do tipo anerodide, com escala de 0 a
300 mm/hg, divisdo de escala 2mmHg, caixa de metal
altamente resistente com presilha de metal, contendo o n°
da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de
afericdo inicial no produto em forma de lacre; sendo
necessaria a sua afericdo individual, comprovada por
certificado individual que deve acompanhar o produto; péra
insufladora em PVC, medindo 113mm de comprimento x
42mm de didmetro, com sistema de fluxo de ar em metal,
com esfera de ago inox de alta durabilidade, cor preto ou
cinza; valvula com anel sendo metal altamente resistente

com regulagem de saida de ar sensivel contendo anel de

fixacdo entre a vélvula}\e péra; Dimensbdes do Manguito:

MARCA: CBMED
MODELO: BIC
ESTETOSCOPIO
LINHA ETERNITY
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dimensbes da

altura x comprimento:8,0 cm
bragadeira: 9,5 x 28,0 cm: E Ngene ©da circunferéncia
do brago: Circunferéncias de brao: 10 cm a 23 cm.
Embalagem: Individual na bolsa em couro sintético,
acondicionado em caixa de papelao. Estetoscopio
auscultado cardiolégico infantil: ago inox de alta
durabilidade com anel em PVC para sistema de trava do
diafragma em PVC, atdxico de excelente sensibilidade.
Com auscultagcéo cardiopulmonar. Acompanha dois pares
de olivas e membrana sobressalentes. Angulo: biauricular,
em armacdo metdlica de inox resistente de alta
durabilidade com ajuste automatico atraves de mola de
aco. Olivas: Rosqueavel, formato anatdémico em PVC macio
e atdxico na cor preta. Tubo PVC: Tubo em PVC macio,
flexivel e atdoxico para ausculta mais precisa, cor preta.
Diafragma: Alta sensibilidade. Formato anatémico em PVC
macio e atdéxico.Embalagem: Individual, acondicionado em
caixa de papelao, acompanha ber¢co de espuma.
Procedéncia nacional. Certificado INMETRO e Registro no

Ministerio da Salde.

03

APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL COM
ESTETOSCOPIO ADULTO

APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO:
bragadeira confeccionada em tecido nylon 240.flexivel e
antialérgico, fecho em velcro 100% nylon (poliamida 280
DENIER) com garra dupla, contendo o no da portaria do
INMETRO, manguito em PVC com duas saidas, de alta
durabilidade, com tubos na mesma cor da bragadeira,
mandmetro do tipo anerdide, com no minimo 03 anos de
garantia, com escala de 0 a 300 mm/hg , divisao de escala
2mmHg, caixa de metal altamente resistente com presilha
de metal, contendo o n° da portaria do INMETRO no visor e

o respectivo selo de aferigéo inicial no produto em forma de

MARCA: CBMED
MODELO: BIC
ESTETOSCOPIO
LINHA ETERNITY
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lacre; sendo necessaria a individual,
comprovada por certificadoy i al que deve
acompanhar o produto; péra insuflaora em PVC, medindo
113mm de comprimento x 42mm de didametro, com sistema
de fluxo de ar em metal, com esfera de aco inox de alta
durabilidade; valvula com anel sendo metal altamente
resistente com regulagem de saida de ar sensivel contendo
anel de fixacdo entre a valvula e péra; Dimensées do
Manguito: altura x comprimento (ecm) Adulto: 12,0 cm x 22,0

cm. Dimensdes da bragadeira em (cm): Adulto: 14,0 x
52,0 cm. Abrangéncia da circunferéncia do braco:
Circunferéncias de brago: 18 cm a 36 cm; (adulto).
Embalagem: Individual na bolsa em couro sintético,
acondicionado em caixa de papeldo. Cor: preta e cinza.
Estetoscédpio auscultado cardiolégico: aco inox de alta
durabilidade com anel em PVC para sistema de trava do
diafragma em PVC, atdxico de excelente sensibilidade.
Com ausculta mais precisa, cor preta. Diafragma, alta
sensibilidade. Formato anatémico em PVC macio e
atéxico. Embalagem individual, acondicionado em caixa de
papeldo, acompanha bergo de espuma. Procedéncia
nacional. Certificado INMETRO e Registro no Ministério
da Saude.

BANDEJA AUXILIAR DE COLUNA 30 X 24 CM
Bandeja auxiliar de coluna, serve como Brago auxiliar,

instalado ao cano vertical do refletor. Feita em abs com

polimento. Medindo aproximadamente 30x24cm, com IEFF:IIS‘Inig
L bordas salientes para retengdo de liquidos e evitar que| PRISMA INST.
. . - ODONTOLOGICO.
. linstrumentos caiam. Sobre ela podem ser colocados
periféricos. Suporta até 11 Kg de peso. Podendo ser fixada
em canos de 1%z ou 2 de didametro. Registro na ANVISA.
19 |CADEIRA DE RODAS ADULTO ARO 24 COM IMPERIAL

) 7 ﬁé? i;}
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CAPACIDADE DE CARGA DE

Cadeira de rodas para adul em ago carbono,

pintura eletrostatica epoxi, assento ncosto em courvin e
ou nylon, dobravel em X, almofada em espuma injetada,
apoio para bracos e apoio para pés rebativeis, rodas
traseiras em aco, com no minimo seis raias, aro “24” com
pneus macicos e dianteira aro “6” macicos, freios bilaterais,
Medidas  aproximadas: Larg. Assentos:  46cm,
profundidade: 41cm, Altura do encosto: 39cm, largura total
da cadeira: 67cm, Altura do assento: 53cm. Para pacientes
até 100 Kg. MARCAS DE REFERENCIA ORTOBRAS,
- JAGUARIBE, PROLLIFE, OTTOBOCK OU MARCAS
“SIMILARES” OU DE “MELHOR QUALIDADE".

FOCO DE LUZ CLINICO COM ESPELHO PARA EXAMES
LAMPADA ALOGENA 12W X 20 W

Foco de luz clinico com espelho para exames. Lampada FV 01

35 . . VAGALUMY
alégena 12 w x 20 w, haste rigida cromada, base com VAGALUMY

rodizios, alimentagdo 110/220 watts, pintura epdxi a 250¢ —

alta resisténcia. Peso aproximado de 05 kg, altura variavel.

A B
< 0
Andréia Du /‘;o Miranda Davel Alessandra Sesana
= \ je’sidente :
s

;50\&4
Jane de Mello Maciel Braz

Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

José Tobias Carleti Jovita
M ro

LINHARES-ES, 05 DE OUTUBRO DE 2021.
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Aos 05 dias do més de Outubro do corrente ano, apds analise dos Prospectos dos
MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO (APARELHO DE PRESSAO, CADEIRA
DE RODAS, CONTENTOR DE LIXO E OUTROS), destinados a atender as
necessidades da UNIDADE BASICA DE SAUDE ETELVINA LOUREIRO SILVERIO DO
BAIRRO AVISO E CTT- CENTRO DE TRATAMENTO TOXICOMANOS, referente ao
Pregao Eletronico n® 24/2021, Processo n° 5289/2021, desta Secretaria, relacionados
abaixo, fornecidos pela Empresa S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP.

Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, NAO ATENDE (m) as exigéncias

estabelecidas no edital.

LOTE DESCRICAO MARCA JUSTIFICATIVA
APARELHO DE RAIOS-X
ODONTOLOGICO DE FIXAGAO NA
PAREDE
APARELHO DE RAIOS-X
ODONTOLOGICO DE FIXAGAO NA
PAREDE - digital coluna com braco
convencional, pratico e de facil operacéo,
3 L O Prospecto
com regulador de tensao eletrénico que Apresentado a
estabiliza a alimentagdo do equipamento Marca é DABI
L _ ATLANTE, e a
aumentando sua vida util e produzindo marca da
04 |radiografias uniformes, voltagem no tubo| ~ ALLIAGE proposta e
. ) _ SAEVO ALIAGE.
emissor 70 KVP, intensidade da corrente Portanto a marca
do tubo emissor de 7 MA, cilindro do prospecto e a
marca da
direcional longo com revestimento de proposta nio
pelicula de chumbo de 0,5 mm, filtro de conferem.
aluminio equivalente a 2,5 mm, dupla
colimagdo que diminui a incidéncia de
~  |radiacGes secundarias, isolamento
% termoelétrico por imerséo do cabecote em
6leo, comando de selegao de exposicao,
bip sonoro conjuge{tko a emi?séo dos
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raios-x, brago articulad
expansora de 6leo, foco de ei
0,8mm, timer digital microcontrolado,
compensador eletrénico de tempo que
corrige o tempo de exposicdo em funcéo
de pequenas variagbes da rede elétrica e
sistema de blogueio que impede o disparo
em casos de sub e sobretensao, controle
remoto com cabo espiralado, display
digital e teclado de membrana com
opgdes de selegdo do tipo de radiografia
(oclusal, interproximal e periapical), tipo e
posicdo do dente, sensibilidade do filme
(pelicula ou sensor digital) e faixa etaria
do paciente, permitindo a selegcao do
tempo mais adequado para cada situagcao
especifica com  grande  precisao,
minimizando exposigbes desnecessarias
e melhorando a qualidade radiografica. O
controle remoto possui tempos padrées
de exposicao pré-programados, conforme
cada situacao especifica, e meméria para
programagado de novos tempos pelo
préprio CD. O raios-x tem que apresentar
total adequacao a todas as exigéncias da
portaria 453 da Secretaria de Vigilancia
Sanitaria. Certificado de Controle de
Radiacdo de Fuga emitido por Fisico
credenciado.

Tensao/Frequéncia: 127 V /60 Hz

Foco: 0,8 x 0,8 mm

Poténcia: 1,2 kva

Fusivel: 15A (127 V) e 10 A (220 V)

Comprimento do Rrago: 1990 mm
1 r
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Peso: 46,4 Kg

24

CONSULTORIO ODON
COMPLETO

Consultério  Odontolégico  completo,

composto de:

Cadeira - com base em ferro fundido
(cavaletes e alavancas), proporcionando
maior  estabilidade, resisténcia e
durabilidade ao conjunto. Encosto da
cadeira de dimensbes e conformidades
anatomicas ideais a correta posicao do
paciente, com movimentos sincronizados
de volta a zero e posigao de trabalho. O
encosto amplo, envolvente e confortavel
cria uma area de privacidade excelente,
que evita o contato involuntario entre o
profissional e o paciente, com capacidade
para atingir altura minima de 39 cm no
assento, articulagdo central uUnica entre
assento e encosto. Mangueiras embutidas
conferindo maior leveza, higiene e beleza
ao conjunto. Encosto e base do assento
fabricado em vergalhdes e chapas de aco.
Sistema fuso (isento de odleo) de
inclinagdo do encosto e elevagéo do
assento, com capacidade de elevacéo
aproximada de 190 Kg. Pedal de
comando multifungdes separado da base,
dispositivo de seguranca com stop.
Encosto de cabega bi-articulado com
ampla mobilidade que oferece conforto
diferenciado ao paciente, posicionando
com exatiddo o encosto de cabega,

gualquer que seja s estatura, {'rdade ou

ALIAGE

O Prospecto
apresentado nao
informa as
medidas de
nenhum dos
equipamentos do
consultério.
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bi6tipo. Devido a sua
anteroposterior, o encosto e i
biarticulado possibilita o atendimto de
cadeirantes no lado inverso da cadeira
odontolégica, oferecendo apoio
confortavel com posicionamento correto
do paciente, sem retira-lo da cadeira de
rodas. Lamina do encosto de cabecga
polida e cromada e guias da lamina
fabricados em acgo, todas as superficies
metdlicas possuem banho de protegao
== contra oxidacdo e pintura lisa nas
superficies aparentes. Estofamento
anatémico em espuma de poliuretano de
alta densidade, revestido com PVC
expandido lavavel, sem costura e anti-
chamas. Auséncia do brago direito para
facilitar o acesso do paciente, brago
esquerdo em integral skin que impede a
ocorréncia de riscos superficiais.
ALTURA MINIMA (DO ASSENTO)
39 cm
Sh ALTURA MAXIMA (DO ASSENTO)
78,5 cm
COMPRIMENTO :187 cm
LARGURA :60cm
PESO: 175 Kg
Equipo — Brago articulado fixo na cadeira
puxadores bilaterais, selegdo automatica
t} das pontas ao serem retiradas do suporte,
/ controlada por um bloco de acionamento
pneumatico (sistema BAP) confeccionado

em metal nobre (latdo), pedal de comando

com acionamento progressivof suporte de

A

\ 12

1N
—_
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pontas em peca Unica e des
facilitar uma higienizag&o ‘ b
colocagédo de barreiras, alma estrutural
em aco, corpo e capas em ABS. Bandeja
em acgo inox, 01 terminal borden para
baixa rotagdo, 01 terminal borden para
alta rotagéo e seringa triplice. Mangueiras
tipo Oblate lisa, leves e flexiveis.
LARGURA : 58cm

ALTURA . 86cm

PROFUNDIDADE : 48cm

Unidade de agua - acoplada a cadeira,
com estrutura interna fabricada em ago
com pintura epdxi, bacia removivel para
desinfeccdo em cerdmica esmaltada com
ralo separador de detritos, registro para
acionamento da agua da cuspideira. 01
terminal para sucgdo em aluminio de
superficie lisa com acionamento
automatico e mangueiras com engate
rapido faciltando a higienizagédo e
promovendo economia de tempo e
praticidade, suporte de pontas macigo em
poliacetal com formas arredondadas,
caixa de esgoto selada em PVC com
respiro e abafador; separador de detritos
na caixa de comando localizada na parte
interna da base da cadeira.

LARGURA : 23 cm

ALTURA : 18 cm

PROFUNDIDADE : 38,5cm

Refletor - monofocal com intensidade de
22.000 Lux, acoplado a cadeira, dotado

de cabegﬁte com r\moldura em

13

Av. Augusto Pesm-/Centro . CEP'29900-192 - Linhares/EY/- Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842




policarbonato de alta resistén
bilateral incorporado €9
multifacetado com tratamento multicoating
especial para concentragdo do foco de
luz, que produz luz fria uniformemente
distribuida, permitindo perfeita iluminagéao
mesmo quando existe algum obstaculo
parcial da luz, temperatura de cor de
55007 kelvin aprox., campo de iluminagéo
8 x 18cm a 80cm de distancia com 22.000
Lux, sistema de troca da lampada facil e
rapida (sem a utilizacédo de ferramentas)
sem a intervencgao da assisténcia técnica ,
protetor da lampada e espelho em
policarbonato transparente, transformador
com selegcdo de voltagem, brago
prolongado para possibilitar o uso em
cadeirantes, com linhas arredondadas e
pintura lisa.

FUSIVEL DE PROTECAO: 2A (110/127
V) 1A (220V)

VOLTAGEM : 110/127/220V

LAMPADA HALOGENA : 12V x55W
Mocho - com sistema de elevagdo do
assento e encosto, sendo os movimentos
de subida e descida do assento acionados
por uma alavanca, com o movimento de
descida impulsionado pelo peso do
usudrio e de subida por agdo de uma
mola. Ambos 0s movimentos sao
amortecidos por um sistema de gas
pressurizado, possui uma alavanca,
localizada abaixo do assento, para

regulagem da altura do assento. Possui

r\\
14
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base com 05 rodizios
resisténcia  estrutural, ass
conformacédo anatémica que amolda-se
ao contorno das pernas e encosto com
regulagem longitudinal, estofamentos em
poliuretano injetado e recobertos em PVC
expandido sem costuras lavavel e anti-
chamas.

LARGURA :390 mm

COMPRIMENTO : 480 mm

ALTURA MAXIMA DO ASSENTO

N 540 mm

ALTURA MINIMA DO ASSENTO: 440

mm

)~

Andréia Durao Miranda Davel Alessandra Sesana
idente Membro

Jane de M‘éﬁ'ﬁn};ﬁg%z

Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

José Tobi arleti Jovita
bro

LINHARES-ES, 05 DE OUTUBRO DE 2021.
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AVALIACAO

LAUDO TECNICO

Aos 05 dias do més de Outubro do corrente ano, apdés andlise dos Prospectos dos
MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO (APARELHO DE PRESSAO, CADEIRA

DE RODAS, CONTENTOR DE LIXO E OUTROS),

destinados a atender as

necessidades da UNIDADE BASICA DE SAUDE ETELVINA LOUREIRO SILVERIO DO
BAIRRO AVISO E CTT- CENTRO DE TRATAMENTO TOXICOMANOS, referente ao
Pregio Eletrdnico n° 24/2021, Processo n° 5289/2021, desta Secretaria, relacionados
abaixo, fornecidos pela Empresa M.H.M DO COUTO- COMERCIAL ME. Constatamos

que o (s) produto (s) abaixo, ATENDE (m) as exigéncias estabelecidas no edital.

LOTE

DESCRICAO

MARCA

08

AUTOCLAVE DE BANCADA PARA ESTERILIZAGAO,
CAPACIDADE MINIMA 50 LITROS

Autoclave de bancada para esterilizagdo a vapor sob pressao.
Ideal para consultérios odontolégicos (implantodontia e
cirurgia), equipamento produzidos dentro dos mais rigidos
padrdes de qualidade, com sistema de rastreabilidade que
cumpre a norma NBR ISSO 13485. E necessario realizar o
desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim
seguranca e rastreabilidade do produto. Facil manuseio;
design moderno; autoclave digital, manémetro digital com
barra de LEDs; programa Unico de esterilizagdo; desaeragao e
despressurizagédo automatica, capacidade Minima de 50 litros,
teclado de controle, cdmara em ago inox ou aluminio
anodizado, que facilita a limpeza, camara com 3 bandejas em
aluminio anodizado com espago para quarta bandeja opcional;
secagem com porta entreaberta; conta com 15 sistemas de

segurangca; sistema com micro controlador; 2 anos de garantia.

DIGITALE
MODELO 5.0

12

BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL COM
CAPACIDADE ATE 25 KG

BALANCA ANTRR’OMETRICA INFANTIL, CAPACIDADE. 25

WELMY BAL
109 E BABY 30
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KG x divisao 5G cobertura em

_, E% injetado de longa

durabilidade na cor extra brant tdmica em plastico

vacuforming na cor extra bran com capa protetora
totalmente higienizagéo e atoxico, saida serial para interligagao
em microcomputadores e sistemas em geral. Display 5 digitos
em LEDS vermelho de visibilidade, visor em policarbonato de
alta resisténcia ao toque repetitivo & umidade elevada. Tensao

110/ 220 V (bivolts).
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BISTURI ELETRICO BIPOLAR

BISTURI ELETRICO BIPOLAR, poténcia 100 W, com alarme,
bivolt, no minimo 12 meses de garantia

Dimensdes aproximadas: 375x325x150 mm.
Principais Aplicagtes:

Remocao de pele

Remocéao de verrugas

Remocao de chifres

Biopsias

Cirurgias em geral.

Acessdrios minimos que acompanham o equipamento:
01 Pedal de comando monopolar,;

01 Placa do paciente;

01 Cabo Monopolar com mandril de encaixe;

01 Caneta com eletrodo tipo faca lamina;

01 Faca de corte Reto

01 Eletrodo tipo Agulha

01 Eletrodo tipo bola

01 Pincga bipolar com cabo.

01 Cabo de Energia/Alimentagao

01 Manual de operagbes em Portugués

ENAI/ BP 1505

~

31

DETECTOR FETAL COM CONTROLE REGULAVEL DE
VOLUME E TONALIDADE
DETECTOR FETAL, modelo de mesa, bivolt, controle

regulavel de volume e tonalidade, dimensao aproximada: 80 x

MEDPEJ DF
7000 S

17 % %)

3\
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170 x 250 mm, peso 1.800Kg

ouvido para ausculta individua

And&%a“, urdo Miranda Davel Alessandra Sesana
Presidente Membro

Jane de Me\&lﬁgél/maz

Membro

arcia i afiEr

Membro

José Tobi arleti Jovita
M ro

LINHARES-ES, 05 DE OUTUBRO DE 2021.

Jackelene Ramos de Barros
Membro
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Aos 05 dias do més de Outubro do corrente ano, apds andlise dos Prospectos dos
MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO (APARELHO DE PRESSAO, CADEIRA
DE RODAS, CONTENTOR DE LIXO E OUTROS), destinados a atender as
necessidades da UNIDADE BASICA DE SAUDE ETELVINA LOUREIRO SILVERIO DO
BAIRRO AVISO E CTT- CENTRO DE TRATAMENTO TOXICOMANOS, referente ao
Pregdo Eletrdnico n°® 24/2021, Processo n° 5289/2021, desta Secretaria, relacionados
abaixo, fornecidos pela Empresa MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI

Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, ATENDE (m) as exigéncias estabelecidas no
edital.

LOTE DESCRIGAO MARCA

ARMARIO AUXILIAR COM 06 GAVETAS EM MDF 15 MM NA
COR BRANCA.

Armario auxiliar gaveteiro com rodas e 06 gavetas, em MDF 15
mm revestido dupla face na cor branca, com puxador lateral,
gavetas com puxadores com acabamento em aluminio acetinado e
07 corredicas telescopicas, sendo trés gavetas com 41cm x 32 cm X IMPERIAL
07 cm (L x P x H), duas gavetas com 41 cm x 32 cm x 12 cm e
uma gaveta com 41 cm x 32 cm x 18 cm, tendo em sua base

rodizios de 2 de gel com trava. Dimensbées aproximada do

equipamento: 590m X 47cm x 76 cm.

SN0 —
Jane de M Magieﬁraz

Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

José Tobi arleti Jovita
bro
LINHARES-ES, 05.DE OUTUBRO DE 2021.
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Aos 05 dias do més de Outubro do corrente ano, apds andlise dos Prospectos dos
MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO (APARELHO DE PRESSAO, CADEIRA
DE RODAS, CONTENTOR DE LIXO E OUTROS), destinados a atender as
necessidades da UNIDADE BASICA DE SAUDE ETELVINA LOUREIRO SILVERIO DO
BAIRRO AVISO E CTT- CENTRO DE TRATAMENTO TOXICOMANOS, referente ao
Pregio Eletronico n°® 24/2021, Processo n° 5289/2021, desta Secretaria, relacionados
abaixo, fornecidos pela Empresa K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

EPP. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, ATENDE (m) as exigéncias

estabelecidas no edital.

LOTE DESCRICAO MARCA
BALANGA ANTROPOMETRICA DIGITAL COM CAPACIDADE

DE 200 KG
BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, digital, capacidade:
200 Kg Fracdes: 100 gramas Tapete antiderrapante em borracha

LIDER/ LIDER
Pés regulaveis em borracha sintética Voltagem: 110/220 v BALANGAS

(chave seletora) Medidas do Visor : 20 cm X 14 cm Display com

1

5 digitos; Funcéo da tecla TARA no painel traseiro;Peso liquido
19,1 kg; Peso errqbalado: 22,2 kg.
I

./ f/-\ﬁ‘,
Andréia Durao IMiranda Davel Alessandra Sesana
Lgiwe?te nk -
Jane de M aciel Braz 56/ € andolfi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

José Tobi arleti Jovita
bro

LINHARES-ES, 05 DE OUTUBRO DE 2021.

20

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842




SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OF/LAUDO/SEMUS/N®. 68

Linhares — ES, 05 de Outubro de 2021.

Senhora Pregoeira,

Encaminhamos a V.87, Laudo da andlise da documentacao de QUALIFICAGAO
TECNICA (APARELHO DE PRESSAO, CADEIRA DE RODAS, CONTENTOR DE LIXO
E OUTROS), analisado pela “Comissédo De Acompanhamento de Processos e
Avaliagdo De Qualidade de Géneros Alimenticios, Materiais de Expediente,
Materiais Médicos Hospitalares e Odontolégicos, Portaria n°070 de 30 de Marco de
2021”, apresenta o resultado abaixo para o Pregao Presencial n°. 24/2021, Processo n°
5289/2021, conforme laudo anexo:

e CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME.

LOTE: 01, 02, 03, 13, 19, 35.

A documentacao apresentada ATENDE a solicitagao do Edital;

e M.H.M DO COUTO COMERCIAL ME.

LOTE: 08, 12, 16, 31.

A documentacao apresentada ATENDE a solicitagéo do Edital;

« MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELL

LOTE: 07.
A documentacao apresentada ATENDE a solicitagdo do Edital;

e K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP.

LOTE: 11
A documefa/ntagéo apresentada ATENDE a solicitagdo do Edital;

e
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Atenciosamente,

[ 0\
r\. L

Alessandra Sesana

TN,
Janewmﬁzaﬁgré

Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

José Tobi arleti Jovita

Comissio de Acompanhamento de Processos e Avaliagao de Qualidade de
Géneros Alimenticios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e
Odontolégicos.

llma. Senhora

Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Municipal
Linhares — ES
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