Aos 14 dias do més de Fevereiro do corrente ano, apos andlise do Material de|Consumo
Medico Hospitalar (LUVAS CIRURGICAS, LUVAS DE PROCEDIMENTO E OUTROS)
destinado a atender Diversos Setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao
Pregdo Eletréonico n° 63/2021, Processo n° 18261/2021,
relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa BRAMED COMERCIO DE PRODUTOS

desta Secretaria,

HOSPITALARES E FARMACEUTICA. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo,

ATENDE (m) as exigéncias estabelecidas no edital.

ITEM

DESCRICAO

MARCA

06

LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA, NAO ESTERIL
AMBIDESTRA TAMANHO G COM 100 UNIDADES.

Luva de procedimento, ndo estéril, tamanho G, MATERIAL
NITRiLlCA, anatbmica, textura homogénea, alta
sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tragao,
ambidestra, comprimento minimo de 25 cm, punho
arredondado de forma a manter uma perfeita adaptagéo,

sem po, acondicionada em caixa contendo 100 unidades.

DESCARPACK

09

LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NAO ESTERIL
AMBIDESTRA TAMANHO M COM 100 UNIDADES COR
ROSA.

Luva de procedimento, nao estéril, COR ROSA, tamanho M,
MATERIAL NITRILICO, anatémica, textura homogénea,
alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a
tracao, ATOXICA, ambidestra, comprimento minimo de 25
cm, punho arredondado de forma a manter uma perfeita
adaptacdo, sem p6, acondicionada em caixa contendo 100

unidades.

DESCARPACK

09

LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NAO ESTERIL
AMBIDESTRA TAMANHO M COM 100 UNIDADES COR
ROSA.

DESCARPACK
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Luva de procedimento, ndo es
MATERIAL NITRILICO, ana

alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a

OSA, tamanho M,

ra homogénea,

tracao, ATOXICA, ambidestra, comprimento minimo de 25

cm, punho arredondado de forma a manter uma perfeita

adaptacdo, sem pé, acondicionada em caixa contendo 100

unidades.

Andreie/ urdo Miranda Davel Alessandra Sesana
Presidente

Monize de Souza Peruchi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

José Tobias Carleti Jovita
Membro
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Aos 14 dias do més de Fevereiro do corrente ano, apés analise do Material de Cd su.mo
Medico Hospitalar (LUVAS CIRURGICAS, LUVAS DE PROCEDIMENTO E OUTROS)
destinado a atender Diversos Setores da Secretaria Municipal de Salde, referente ao
Pregdao Eletronico n° 63/2021, Processo n° 18261/2021, desta Secretaria,
relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa BRAMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPTIALARES E FARMACEUTICA. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, NAO
ATENDE (m) as exigéncias estabelecidas no edital.

ITEM DESCRICAQ MARCA JUSTIFICATIVA
LUVA CIRURGICA ESTERIL
DESCARTAVEL EM LATEX N° 6.5
Luva cirurgica, tamanho 6,5,
confeccionada em latex natural,
esterilizada a raio gama cobalto 60, -

_ - NAO
formato  anatdmico,  flexibilidade, APRESENTOU
resisténcia e sensibilidade, tatil AMOSTRA.
adequados a sua finalidade, punho Obs. Foi concedida
reforgado da borda, lubrificada com pé 4 empresa

. , prorrogacao de
01 [|biobsorvivel pelo organismo,l MAXITEX |prazo (até
embalagem em envelope contendo 01 08/02/22), para
entrega da
par selado a quente nos quatro lados, amostra, porém até
sendo que no lado superior deve a presente data
] ] nao houve entrega
possulr abas que permitam a abertura da amostra.
asséptica do material, constando os
dados de identificagcdo, procedéncia,
data de fabricagao/esterilizagéo, prazo
de validade, n°® do lote e registro no
MS.
LUVA CIRURGICA ESTERIL NAO
DESCARTAVEL EM LATEX N° 7.0 APRESENTOU
o AMOSTRA.
o2 |kuva  cirtrgica, tamanho 7,0, MAXITEX
confeccionada em latex natural, Obs. Foi concedida
- . a empresa
esterilizada a raio gama cobalto 60, prorrogapéo de

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES -
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formato anatémico,

resisténcia e  sensibilidadeh
adequados a sua finalidade, puho
reforgado da borda, lubrificada com po
biobsorvivel pelo organismo,
embalagem em envelope contendo 01
par selado a quente nos quatro lados,
sendo que no lado superior deve
possuir abas que permitam a abertura
asséptica do material, constando os
dados de identificagdo, procedéncia,
data de fabricagao/esterilizagc&o, prazo
de validade, n° do lote e registro no

MS.

prazo (até
08/02/22), para
entrega da

amostra, porém até
a presente data
niao houve entrega
da amostra.

3 i

| SEMUR

7

o

03

LUVA CIRURGICA ESTERIL
DESCARTAVEL EM LATEX N° 7.5
7,5,

natural,

Luva  cirlrgica, tamanho

confeccionada em latex
esterilizada a raio gama cobalto 60,
flexibilidade,

tatil

formato anatdémico,

resisténcia e sensibilidade,
adequados a sua finalidade, punho
reforcado da borda, lubrificada com pé
biobsorvivel pelo organismo,
embalagem em envelope contendo 01
par selado a quente nos quatro lados,
sendo que no lado superior deve
possuir abas que permitam a abertura
asséptica do material, constando os
dados de identificagdo, procedéncia,
data de fabricagao/esterilizac&o, prazo
de validade, n°® do lote e registro no

MS.

MAXITEX

NAO
APRESENTOU
AMOSTRA.

Obs. Foi concedida
a empresa
prorrogacao de
prazo (até
08/02/22), para
entrega da
amostra, porém até
a presente data
ndao houve entrega
da amostra.
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LUVA CIRURGICA |
DESCARTAVEL EM LATEX N%8;

Luva

8.0,

natural,

cirurgica, tamanho

confeccionada em latex

esterilizada a raio gama cobalto 60,

NAO ﬁ&*} ]

formato  anatdémico,  flexibilidade, APRESENTOUY -
resisténcia e  sensibilidade, tatil AMOSTRA. ;
adequados a sua finalidade, punho Obs. Foi concedida
reforgado da borda, lubrificada com pé a _empresa
, ) ) prorrogacao de
04 |biobsorvivel pelo organismo, MAXITEX |prazo (até
embalagem em envelope contendo 01 08/02/22), para
entrega da
par selado a quente nos quatro lados, amostra, porém até
sendo que no lado superior deve a presente data
. , ndao houve entrega
possuir abas que permitam a abertura da amostra.
asséptica do material, constando os
dados de identificagdo, procedéncia,
data de fabricacao/esterilizacéo, prazo
de validade, n° do lote e registro no
MS.
LUVA CIRURGICA ESTERIL
DESCARTAVEL EM LATEX N° 8.5
Luva cirlrgica, tamanho 8.5, <
. NAO
confeccionada em latex natural, APRESENTOU
esterilizada a raio gama cobalto 60, AMOSTRA.
formato  anatémico, flexibilidade, Obs. Foi concedida
resisténcia e sensibilidade, tatil a _empresa
o prorrogagao de
05 |adequados a sua finalidade, punho| MAXITEX |prazo (até
reforcado da borda, lubrificada com pé 08/02/22), para
) ) ) entrega da
biobsorvivel pelo organismo, amostra, porém até
embalagem em envelope contendo 01 a presente data
nao houve entrega
par selado a quente nos quatro lados, da amostra.
sendo que no lado superior deve
possuir abas que permitam a abertura
asséptica do material, constando os '“\ /
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—h

dados de identificagdo, procedén
data de fabricagéo/esteriliza '
de validade, n® do lote e registro o
MS.

Andréia-Durao Miranda Davel
Presidente

Monize de Souza Peruchi
o Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

José Tobias Carleti Jovita
Membro
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AVALIACAODE-GUALIDADE

LAUDO TECNICO
T a—

Aos 14 dias do més de Fevereiro do corrente ano, ap6s analise do Mgtérial dé ONSumo
Medico Hospitalar (LUVAS CIRURGICAS, LUVAS DE PROCEDIMENTO E OGSVROS)
destinado a atender Diversos Setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao
Pregao Eletronico n° 63/2021, Processo n°® 18261/2021, desta Secretaria,
relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa MAX MEDICAL COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPTIALARES. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, ATENDE (m)

as exigéncias estabelecidas no edital.

ITEM DESCRICAO MARCA
LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NAO ESTERIL

TAMANHO GRANDE COM 100 UNIDADES
Luva procedimento, material a base de latex de borracha,

o7 [TAMANHO GRANDE, levemente lubrificada com po NUGARD
TERANG

bioabsorvivel, esterilidade nao esterilizada, espessura minima
de 0,08mm por 230 mm de comprimento reduzido indice de
proteinas e de residuos quimicos. Caixa com 100 unidades.
LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NAO ESTERIL
TAMANHO MEDIO COM 100 UNIDADES.

Luva procedimento, material a base de latex de borracha,

10 |[TAMANHO MEDIO, levemente lubrificada com p6 bioabsorvivel, NUGARD
TERANG

esterilidade nao esterilizada, espessura minima de 0,08mm por
230 mm de comprimento reduzido indice de proteinas e de

residuos quimicos. Caixa com 100 unidades. /

LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NAO ESTERIL|
TAMANHO PEQUENO COM 100 UNIDADES /

Luva procedimento, material a base de latex de borracha,

42 [TAMANHO PEQUENO, levemente lubrificada com pé NUGARD
TERANG

bioabsorvivel, esterilidade nao esterilizada, espessura minima

de 0,08mm por 230 mm de comprimento reduzido indice de

proteinas e de residuos quimicos. Caixa com 100 unidades.

]




N _
ERIL AMBIDESTRA ,&{%\) 1

LUVA DE PROCEDIMENTO
TAMANHO PP COM 100 UNIE :
Luva de procedimento, ndo estéril, tamanho PP, MATERIAL
NITRILICA, anatémica, textura homogénea, alta sensibilidade MEDIX
18 ao tato, boa elasticidade e resistente a tracdo, ambidestra, HAR;ShEG
comprimento minimo de 25 cm, punho arredondado de forma a
manter uma perfeita adaptagéo, sem po, acondicionada em
caixa contendo 100 unidades.

LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NAO ESTERIL
TAMANHO PP COM 100 UNIDADES

Luva procedimento, material a base de latex de borracha,

14 |TAMANHO PP, levemente lubrificada com pd bioabsorvivel, NUGARD
TERANG

esterilidade nao esterilizada, espessura minima de 0,08mm por

230 mm de comprimento reduzido indice de proteinas e de

residuos quimicos. Caixa com 100 unidades.

Andréia Durao Miranda Davel Alessaztg;'@
~Presidente 5

Monize de Souza Peruchi Ja/KRG6I6 Pardolfi
Membro ;

Jackelene Ramos de Barros
Membro

José Tobias Carleti Jovita
Membro

LINHARES-ES, 14 DE FEVEREIRO DE 2022.
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AVALIAC

LAUDO TECNICO

Aos 14 dias do més de Fevereiro do corrente ano, apos analise do Material de Consumo
Medico Hospitalar (LUVAS CIRURGICAS, LUVAS DE PROCEDIMENTO E OUTROS)
destinado a atender Diversos Setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao
Pregdao Eletrénico n° 63/2021, Processo n° 18261/2021, desta Secretaria,
relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa PROLINE MATEIRAL HOSPITALAR
EIRELI. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, NAO ATENDE (m) as exigéncias

estabelecidas no edital.

ITEM DESCRICAO MARCA JUSTIFICATIVA

LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA
NAO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO P
COM 100 UNIDADES

Luva de procedimento, ndo estéril, tamanho
P, MATERIAL NITRILICO, anat6mica, -
textura homogénea, alta sensibilidade ao g

11 NUGARD APRESENTOU
tato, boa elasticidade e resistente a tragao,
AMOSTRA

ATOXICA, ambidestra, comprimento minimo
de 25 cm, punho arredondado de forma a
manter uma perfeita adaptagdo, sem po,
acondicionada em caixa contendo 100

unidades.

LUVA EM VINIL TAMANHO G CAIXA COM
100 UNIDADES.

Luva em vini, TAMANHO G, transparente, NAO &

15 . : . NUGARD APRESENTOU
descartavel, em resina de PVC - poli (cloreto AMOSTRA
de vanila) com pd absorvivel, anatémica,
levemente talcada, Caixa com 100 unidades. /ﬁ/__
LUVA EM VINIL TAMANHO M CAIXA COM NAO

16 NUGARD APRESENTOU

100 UNIDADES.

~. AMOSTRA

a4
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descartavel, em resina de PVE

w
g i
w

de vanila) com p6 absorvivel, anatémica, =
levemente talc?%a, Caixa com 100 unidades. X
Andréi¥uré Miranda Davel A[essahdra Sesana
Pres}tLente Membro

Monize de Souza Peruchi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

José Tobias Carleti Jovita
Membro
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