Zimbra licitacao.compras@linhares.es.gov.br

ESCLARECIMENTO - SOLICITO ESCLARECIMENTO

De : Licitacoes DLCC <licitacao.compras@linhares.es.gov.br> qui, 15 de set de 2022 13:39
Assunto : ESCLARECIMENTO - SOLICITO ESCLARECIMENTO
Para : ana valadares <ana.valadares@hospidrogas-es.com.br>

Boa tarde
Segue esclarecimento dos itens abaixo:

Referente ao item 21: quantidade de 40 incubadoras em regime de comodato.
Referente ao item 23: modelo tiras auto adesivas

Referente ao item 32:

TESTE TIPO BOWIE & DICK DESCARTAVEL

Teste Tipo Bowie & Dick Descartavel desenvolvido de acordo com o padrao AAMI. Indicado
para teste da eficiéncia de autoclaves que utilizam bomba de vacuo para remogéo do ar do

interior da cAmara interna. constituido por folha de teste impressa com indicador quimico
sensivel a vapor, classe 2 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-5. r.

Departamento de Atengdo Primdria a Saude

SEMUS - Linhares/ES
Contato: (27) 3372-2063

De: "Ana Paula" <ana.valadares@hospidrogas-es.com.br>

Para: "Licitacoes DLCC" <licitacao.compras@linhares.es.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 14 de setembro de 2022 10:25:19
Assunto: ESCLARECIMENTO - SOLICITO ESCLARECIMENTO

Bom dia !

Ao sro Pregoeiro

Solicito esclarecimento para os seguintes itens abaixo, aguardo retorno obrigada!



21. OBS:QUANTAS
INCUBADORAS
EM COMODATO?

QUANTIDADE DE
40 IMCUBADORAS
EM COMODATO

UND

8.100

INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR DO TIPO
AUTO-CONTIDO POR METODO DE
FLUORESCENCIA COM TIRA DE PAPEL

Indicador _ biolégico Para Vapor Do Tipo Auto-
Contido, Com Tempo De Resposta De No Maximo 03
(Trés) Horas, Por Método De Fluorescéncia - para
vapor do tipo auto-contido, com tempo de resposta
de no maximo 03 (trés) horas, ?or método de
fluorescéncia, indicado para o controle de qualidade
bioldgico de ciclos de esterilizagdo a vapor. saturado
em esterilizadores equipados com pré vécuo, que
operem a 132 - 134 graus Celsius (centigrados) ou
para esterilizadores gravitacionaisque operem a 121
graus Celsius. (Composto por uma tira de papel
contendo uma populagao microbiana minima de
100,000 (cem mil?1 esporos secos e calibrados de
eobacillus stearothermophillus (ATCC 7953), com
ertificado de Qualidade Assegurada).
Acondicionada em uma ampola plastica, contendo
uma ampola de vidro com caldo nutriente, fechada
por uma tampa com aberturas laterais e protegida
por papel hidrofobico, Caixa com 50 ou 100
unidades. A validade do produto devera ser no
minimo de 01 ano a partir dadata de entrega. O
GANHADOR DEVERA FORNECER ENCUBADORAS
EM REGIME DE

COMODATO. Obs.: a empresa vencedora deverd
apresentar laudos da eficacia do produto, apresentar
Registro na ANVISA. A empresa vencedora devera
fornecer treinamento quanto a utilizagdo do produto

23 OBS: QUAL
SERIA O
MODELO? TIRAS
AUTO ADESIVAS
OU PASTILHAS ?

INDICADOR QUIMICO DO TIPO INTEGRADOR
CLASSE 5 PARA MONITORAMENTO

Indicador quimico do tsipo integrador, classe 5 conforme
NORMA ANSI /AAMI /ISO 11140-1, que permite efetuar o
monitoramento de todos os parametros criticos do
processo de esterilizagdo a vapor, com performance
equivalente ou superior a curva de morte microbiana do
geobacillus stearothermophillus. Possuir certificado de
qualidade o integrador quimico devera reagir a todos os




parametros criticos do processo de esterilizacdio a vapor
(tempo, temperatura e qualidade do vaporg. Deve
MODELO TIRA oferecer precisdo dainterpretacdo do teste. Constando os

S dados de identificacdo, procedéncia, numero de lote,
AUTO ADSIVAS data defabricacdo, validade e registro no MS. A validade
doproduto devera ser no minimo de 01 ano a partir da
data de entrega. Obs.: a empresa vencedora devera
apresentar laudos comprobatorios da eficacia do
produto, apresentar Registro na ANVISA. A empresa
vencedora devera fornecer

treinamento quanto a utilizacdo do produto fornecer

UND!| 90.000 treinamento quanto a utilizagdo do produto.

TESTE TIPO BOWIE & DICK DESCARTAVEL

32 OBS: Teste Tipo Bowie & Dick Descartavel desenvolvido de
BOWIE DICK acordo com o padrdo AAMI. Indicado para teste da
FOLHAS OU eficiéncia de autoclaves que utilizam bomba de vacuo
PACOTE para remogdo do ar do interior da cdmara interna

PRONTO? constituido por folha de teste impressa com indicador
PCT | 1.240 quimico sensivel a vapor, classe 2 conforme norma
ANSI/AAMI/ISO 11.140-5.

Setor de Compras
Fundo Municipal de Satde de Linhares/ES
27/3371-1097

Endereco (Sede Administrativa): Avenida Cerejeira, n°280- Complexo Prima Citt4,
Torre 2 - 9° andar, sala 913 (Setor de Compras), Bairro Movelar- Linhares/ES. Ao
lado do Shopping Patiomix.

"Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te sustera: jamais permitira que o
justo seja abalado".
Salmos 55:22

Setor de Compras
Fundo Municipal de Salide de Linhares/ES
27/3371-1097

Endereco (Sede Administrativa): Avenida Cerejeira, n°280- Complexo Prima Citt3,



Zimbra licitacao.compras@linhares.es.gov.br

ESCLARECIMENTO QUANTO AO PE 41/2022 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
MEDICO HOSPITALAR !

De : Licitacoes DLCC <licitacao.compras@linhares.es.gov.br> qui, 15 de set de 2022 15:13

Assunto : ESCLARECIMENTO QUANTO AO PE 41/2022 - 10 anexos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO :
HOSPITALAR

Para : licitacaol <licitacaol @semearmedicamentos.com.br>

Boa tarde.
Sr. Licitante

Conforme avaliado sua solicitagdo de esclarecimento do pregdo n°® 41/2022.
Informamos que o produto em questdo deverd ser compativel conforme o descritivo solicitado.
Quanto a precificagdo estd dentro do previsto, conforme orgamento ao banco de pregos publico.

Att.;

Departamento de Atengdo Priméaria a Salde
SEMUS - Linhares/ES
Contato: (27) 3372-2063

De: "Compras" <compras.saude@linhares.es.gov.br>

Para: "Alessandra Sesana" <alessandra.sesana@linhares.es.gov.br>, "Aten¢do Bésica"
<atencaobasica.saude@linhares.es.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 15 de setembro de 2022 13:14:17

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO QUANTO AO PE 41/2022 - AQUISICAO DE MATERIAL
DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR

De: licitacaol@semearmedicamentos.com.br

Para: "Licitacoes DLCC" <licitacao.compras@linhares.es.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 15 de setembro de 2022 10:33:18

Assunto: ESCLARECIMENTO QUANTO AO PE 41/2022 - AQUISICAO DE MATERIAL DE.
CONSUMO MEDICO HOSPITALAR

Saudagdes, equipe técnical

Quanto ao Pregéo Eletrénico 41/2022, ha alguns esclarecimentos a se fazer.



PONTO DE VISTA TECNICO

Considerando que a RESOLUGAO - RDC N° 700, DE 13 DE MAIO DE 2022 foi elaborada
para fornecer subsidio técnico para correta desinfeccdo de equipamentos utilizados em
ambiente hospitalar e ambulatorial 0 APENDICE V revela padrées exigidos pela ANVISA
segundo a classe de desinfecgéo.

ANEXO I - Microrganismos teste para comprovagéo de atividade antimicrobiana.

| CLASSIFICAGAD MICRORGANISMOS TESTE ‘

Staphylococcus aureus; ‘
Salmonella choleraesuis; §
Desinfetante de nivel intermediario  Escherichia coli;
? Pseudomona aeruginosa; ?
Trichophyton mentagrophytes; ‘
| Candida albicans;
| Mycobacterium smegmalis; e
| Mycobacterium bovis (BCG).

| Staphylococcus aureus; I

' Salmonella choleraesuis;
Desinfetante de alto nivel | Escherichia coli:

| Pseudomona aeruginosa;

 Trichophyton mentagrophytes;

Candida albicans;

‘ Mycobacterium smegmatis;

| Mycobacterium bovis (BCG)

: Mycobacterium massiliense;

| Bacillus subtilis; e

| Clostridium sporogenes.

 Bacillus subtilis (acao esterilizante);
| Esterilizante | Clostridium sporogenes (agdo e sterilizante); e
| | Mycobacterium massiliense.

3.6 Desinfetante de alto nivel: produto que destréi todos os microrganismos em um periodo
de tempo comprovado, exceto um néimero elevado de esporos bacterianos.

Fonte:https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0035_16_08 2010.html

A técnica utilizada para que ocorra desinfecgiio de alto nivel é baseada em imerséoj. Cada

. ; . . |
fabricante em sua plataforma fabril descreve tempo que o produto devera ficar imerso para
que ocorra a correta desinfecgdo de alto nivel.




Face ao fato que o produto quando submetido a desinfeccdo de alto nivel passou pelo
processo de limpeza manual, limpeza enzimatica, pds limpeza enxague com &gua e
secagem, nula é a possibilidade da solugdo com desinfetante de alto nivel turvar quando
submetido a imersdo de equipamentos hospitalares.

A consideragdo acima esta diretamente ligada a economicidade, praticidade, protecdo ao
ecossistema, redugéo do consumo de agua e tempo do profissional de enfermagem.

Se um produto diluido tem estabilidade de 30 dias e outro produto tem estabilidade de
24horas em uma unidade hospitalar resta claro e limpido que o produto que sustenta 30 dias
de estabilidade possui 30 vezes maios beneficios.

QUANTO AO QUESTIONAMENTO

Avaliando o PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10227/2022, Item 33 da Secretaria de
Saude da Prefeitura de Linhares identifica-se que esta sendo solicitado desinfetante de alto
nivel a base de HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 4%.

Em virtude que as Leis federais determinam a aceitagdo em processos de compra publicas
de produtos de igual a melhor qualidade estd empresa especializada em Biosseguranga
questiona esta egrégia Secretaria de Salde acerca dos beneficios obtidos em aceitar para
este processo produto de igual a melhor qualidade.

“"em relagdo a aquisicdo para fins de padronizacdo e ou substituigbes,_ja
deliberou no sentido de que a indicacdo de marca como parametro de
qualidade pode ser admitida para facilitar a descricdo do objeto a
ser licitado, desde que seguida das expressboes “ou equivalente”,
“ou similar” e “ou de melhor qualidade” (AC-2401-49/06-P, AC-
2406-49/06-P)."”

Fonte:https:/contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/*/KEY:ACORDAO-
COMPLETO-38598/DTRELEVANCIA%20desc/false/1

Fonte:https://www.jusbrasil.com.br/diarios/182393161/tce-es-19-03-2018-pg-99

Abaixo planilha comparativa referente ao produto solicitado (ATﬁMIC 70) e o produto que
sera oferecido.




ARPOSAFE MULTI X ATOMIC 'ﬂ}[ CMACTERIST]C#ES DE SUAS COMPOS& OES e USO

CARACTERISTICAS El-
ipociorito de sédio 4%. Carbonato de Sédio 3,13,

Composigio quimica
- | Carbonato de Potdssio 0,6%, cloreto de sédio ¢

| Desinfetante de Alto Nivel

Atividade em presenga de matéiia orglnica 1 Inativo. € necessdrio realizar uma limpeza rigorosa

| dos PPS,

Caracteristica da formulaglo Somposiglo para uso restito ¢
1. Desinfeccdo de alto nivel de artigos semicritios
@ para desinfecian de nivel intermedideio.

nm&mmmemm
2 ‘mm endoscdplos como artiges semicriticos”, |

Pode ser uiilizado diluido

Possui Sistema Gerador de Produto Proato Uso

(Dasador - SGPY)

Possul frasto % r para peguenas superficies m i

& para Umectag 3% possul frasco aplicador especifico. .
Pmuseénecmmmﬁiwkmm‘pom
2xposicio a Luz pode decompor o hipoclarito de

e N i W°WWQL$

O Fabricante rec qué a solugdo pode ser
descartada logo apds as 24 horas de uso.

| Recomenda realizar o monitoraments da soluglio
Mommammﬁmmou&
idop ative.

Validade do produte ma embalagem ‘ T | Balxo s

I 12 meses
pH do produto puro JpH:1-10
pH do produto Divido [oH: 4- 10

B

+ Possul refeito secundério de "REVITALIZACRD®,
m&omwmﬂmﬂemmw
aspecto original.

Laudo de Compatibiidade com as Superficies

'
i



Tempo de aclo [ 15min

| Nocivo se inalado.

| A exposigio ao produto provoque Irritaglo 3 pele

| com vermelhiddo, ressecamento e descamagdo.

| Requer enxdgue abundante dos PPS, prindpalmente
| se utilizado em contato direto com as vias aéreas

| (miscaras de Inaladores), pols causam irritagdo na
| pele,

Risco 3 Salde Ocupacional

| §IM

| Menor praticidade e maior custo para a instituiglo.
| E necessdrio realizar o descarte da solugdo a cada 24

| hmﬂ; ’

Pode ser utilizade na desinfeccio de artigos cemi
Criticos ¢ matesial de inalorerapia, de acords com
a RDC N% 15 de 15.03.2012

| Nio reutilize embalagens varias. Estas podem conter
restos do produto e devem ser mantidas fechadas e

encaminhadas para descarte lado conforme
estabelecido para o Produto.

Conservar o produto em sua embalagem original,
em posigio vertical, fechads, longe de fontes de
| calor, umidades e a0 abrigo de luz solar direta.

Embalagens e Conservagio

BIODEGRADABILIDADE: | O produto é considerado poluente marinha,
Muito tdwico para os organismos aqudticos, com
efeitos prolongados.

Perigoso a0 ambiente aquitico - Agudo — Categoria
b

Perigoso ao ambiente aquitico = Crénico = Categoria
L.
Pode formar misturas explasivas em contato aminas
priesdrias e hipoclorito de cdlcio, ureia e metanol,
Pode formar misturas explosivas em contato com
aminas primdrias e hipoclorito de cilcio, urela e
metanol,

A combustio do produto quimico ou de sua
embalagem pode formar gases irritantes e téxicos
como mondxide, diduido de carbono e dxido de
¢cloro. :

Diante as consideragdes acima apresentadas cerifica-se que a intengdo da Empresa Semear

Medicamentos Especiais € oferecer produto de qualidade superior ao exigido em
discricionario.

Prova disso é que o produto descrito possui indicagéo pelo fabricante de apenas de apenas
24 horas ap0s diluido sendo necessario utilizar fita teste para mensurar o PH do produto algo
que gera custo na manutengdo e m&o de obra. A proposta comercial formulada pela
empresa Semear ira conter o ARPOSAFE MULTI “estabilidade de 15 dias sem necessidade
de validag&o de PH didrio” (redugdo de tempo e custo).

Outro beneficio na participagdo da empresa Semear é que sera oferecido sem custo a
municipalidade Sistema de Gerador Pronto Uso (diluidor) com precisdo e impresSéo de
etiqueta adesiva pala melhor controle. Segundo a NR 32 é existente a necessidade de
mecanismo que promova precisdo de dosagem com certificado de calibragdo com
rastreabilidade RBC-INMETRO.



Considerando os beneficios apresentados acima e ciente gue o discricionéario do item 33 benefica
exclusivamente a participacéo do produto Atdmic 70 questionamos esta instifuicio:

Sera exclusivo a aceitagdo do produto Atdmic 70 ou podera ser apresentado produto de
qualidade igual a superior?

QOutro dado relevante que precisa ser considerado € em relacdo a precificacdodo  Aguar

item. Estimativa do item 33 esta abaixo da pratica comercial. Serd aceito 92MOS
. . . ) 1 T : devolu
proposta com valor acima do estimado? Caso néoseja aceito proposta acima do i
va
valor estimado necessario se faz suspender o0 ifem ou 0 processo para para
adequacéo quanto ao valor comercial. que
possa

ser formulado proposta comercial.

Atenciosamente,

RAFAEL COUTINHO

S E M EAI ! - licitacaol @samearmedicamentos.com.br

MEDICAMENTOS ESPECIALS @73 3077-0564

Hua Major Nodge Ulisses de Oliveira « 550

ltapué - Vila Velha - ES - CEP 29.101-770




