FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [ fL

SECRETARIA L DE SAUDE P/SW' i ][)"" i

OF/LAUDO/SEMUS/N®. 105

Linhares — ES, 24 de Agosto de 2022.

Senhora Pregoeira,

Encaminhamos a V.S.2, Laudo de Material de Consumo Hospitalar (SONDAS) destinado
a atender o Hospital Geral de Linhares, analisado pela “Comissdao De
Acompanhamento de Processos e Avaliacdo De Qualidade de Géneros
Alimenticios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e
Odontolégicos, Portaria n°063 de 18 de Margo de 2022, apresenta o resultado
abaixo para o Pregao Eletrénico n° 28/2022, Processo n° 6709/2022, conforme laudo

anexo:

« DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA

LOTES: 01, 02, 07, 08, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30.

ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

o HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

LOTES: 03, 04, 05, 06, 10.

ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

« JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.

LOTES: 31, 33.

ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 -
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« LEMAN MEDICAMENTOS E C§

LOTES: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, .32,

NAO ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital. (A empresa nao
apresentou amostra). -

e SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI.

LOTES: 09, 20, 21, 27, 28.

NAO ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital. (A empresa nao
apresentou amostra).

Atenciosame?v e,

Andréia Dyrao Miranda Davel

Comiss de ompanhamento de Processos e Avaliagio de Qualidade de
Géneros Alimenticios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e
Odontolégicos.

lima. Senhora
Gesiani Araujo Pereira
Pregoeira Municipal
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AVALIACAD B

LAUDO TECNICO

Aos 24 dias do més de Agosto do corrente ano, apds analise do Material de Consumo
Hospitalar (SONDAS) destinado a atender o Hospital Geral de Linhares, referente ao
Pregdo Eletrdnico n° 28/2022, Processo n° 6709/2022, desta Secretaria, relacionados
abaixo, fornecidos pela Empresa DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA. Constatamos que

o (s) produto (s) abaixo, ATENDE (m) as exigéncias estabelecidas no edital.

ITEM

DESCRICAO

MARCA

01

SONDA DE FOLEY EM LATEX SILICONIZADO ESTERIL
NAO APIROGENICO COM 2 VIAS N°08

Sonda foley n° 08 2 vias (vesical). , embalagem constando
identificacdo, procedéncia, data de validade, numero de lote

e registro Ministério da Satde.

MEDIX

02

SONDA DE FOLEY EM LATEX SILICONIZADO ESTERIL
NAO APIROGENICO COM 2 VIAS N°10

Sonda foley n° 10, 2 vias (vesical), embalagem constando
identificacéo, procedéncia, data de validade, numero de lote

e registro Ministério da Saude.

MEDIX

07

SONDA DE FOLEY EM LATEX SILICONIZADO ESTERIL
NAO APIROGENICO COM 2 VIAS 20
Sonda foley n® 20, 2 vias, embalagem constando

identificagdo, procedéncia, data de validade, numero de lote

| e registro Ministério da Saude.

l
|

|
i
|

DESCARPACK |

08

| SONDA DE FOLEY EM LATEX SILICONIZADO ESTERIL |

' NAO APIROGENICO COM 2 VIAS 22
: Sonda foley n°® 22, 2 vias, embalagem constando
identificacdo, procedéncia, data de validade, numero de lote

e registro Ministério da Saude.

|

/!

22

TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 MM SEM BALAO

Tubo Endotraqueal 5,0 mm sem baléo, e‘m PVC atéxicc?,«

i

LABOR
IMPORT

&
C

- ¢ 3 U
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N

“atraumatica, resistente ao

#

siliconizada,  radiopaco, L @AlDbil,  transparente,

‘to, com conector
universal de 15 mm, escala i8a visivel em cm, com
ponta negra ou anel marcador, com orificio lateral de
Murphy. Estéril e descartavel. Embalagem individual com
abertura em pétala e asséptica, constando identificacao,
procedéncia, data de validade, nimero de lote e registro no

Ministério da Saude.

23

TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0 M MM COM BALAO

Tubo Endotraqueal 4,0 mm com baldo, em PVC atoxico,
com balonete de alto volume e baixa pressao, conectado a
baldo piloto e valvula seladora adaptavel a seringa,
siliconizada, radiopaco, termolabil, transparente,
atraumatica, resistente ao acotovelamento, com conector
universal de 15 mm, escala numerada visivel em ¢cm, com
ponta negra ou anel marcador, com orificio lateral de
Murphy. Estéril e descartavel. Embalagem individual com
abertura em pétala e asséptica, constando identificagao,
procedéncia, data de validade, nimero de lote e registro no

Ministério da Saude.

LABOR
IMPORT

24

atraumatica, resistente ao acotovelamento, com conector

TUBO ENDOTRAQUEAL 4, 5 MM COM BALAO

Tubo Endotragueal 4,5 mm com baldo, em PVC atoxico,
com balonete de alto volume e baixa presséo, conectado a
baldo piloto e valvula seladora adaptavel a seringa,

siliconizada, radiopaco, termolabil, transparente,

' universal de 15 mm, escala numerada visivel em cm, com |
i %t l
| ponta negra ou anel marcador, com orificio lateral de |

1 .
| Murphy. Esteéril e descartavel. Embalagem individual com |

abertura em pétala e asséptica, constando identificagéo,‘
procedéncia, data de validade, nimero de lote e registro no

Ministério da Saude.

LABOR
IMPORT

\ ;

25

AN

TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 MM COM BALAO

Tubo Endotraqueal 5,0 mm com bal&o, e@PVC atoxico,
~ 1 [

LABOR !
IMPORT <
|

dl

' 4 '
Unercdn N |
n s/ES /Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 33726842
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ressdo, conectado a

baldo piloto e valvula : a seringa, e [\
siliconizada, radiopaco, Holabil, transparente, ¥ A

FL RUBRICA
atraumatica, resistente ao acotovelamento, com conector SEMUS

universal de 15 mm, escala numerada visivel em cm, com
ponta negra ou anel marcador, com orificio lateral de
Murphy. Estéril e descartavel. Embalagem individual com
abertura em pétala e asséptica, constando identificacao,
procedéncia, data de validade, nimero de lote e registro no
Ministério da Saude.

TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 MM COM BALAO

Tubo Endotraqueal 5,5 mm com baldo, em PVC atdxico,

com balonete de alto volume e baixa pressao, conectado a
baldo piloto e valvula seladora adaptével a seringa,
siliconizada, radiopaco, termolabil, transparente,
06 atraumatica, resistente ao acotovelamento, com conector LABOR
universal de 15 mm, escala numerada visivel em cm, com IMPORT
ponta negra ou anel marcador, com orificio lateral de
Murphy. Estéril e descartavel. Embalagem individual com
abertura em pétala e asséptica, constando identificacao,
procedéncia, data de validade, nimero de lote e registro no
Ministério da Saulde.

= TUBO ENDOTRAQUEAL N°8,5 MM COM BALONETE

Tubo Endotraqueal, nimero 8,5 mm, em PVC atoxico, com

balonete de alto volume e baixa presséo, conectado a balao

piloto e valvula seladora adaptavel a seringa, siliconizada,

radiopaco, termolabil, transparente, atraumatica, resistente
LABOR

IMPORT

29 ao acotovelamento, com conector universal de 15 mm,

' escala numerada visivel em cm, com ponta negra ou anel
!

marcador, com orificio lateral de Murphy. Esteril e
descartavel. Embalagem individual com abertura em pétala

e asséptica, constando identificagédo, procedéncia, data de

validade, numero de lote e registro no Minist&rio da Saude.

~

WU
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TUBO ENDOTRAQUEAL N° ¢

VlBON BALONETE
Tubo Endotraqueal, numer Aot

VC atoxico, Eomg A%
balonete de alto volume e baixa pressao, conectado a balao |— e

piloto e valvula seladora adaptavel a seringa, siliconizada, |

radiopaco, termolabil, transparente, atraumatica, resistente

LABOR
IMPORT

30 | ao acotovelamento, com conector universal de 15 mm,
escala numerada visivel em cm, com ponta negra ou anel
marcador, com orificio lateral de Murphy. Estéril e
descartavel. Embalagem individual com abertura em pétala
e asséptica, constando identificagéo, procedéncia, data de

validade, nimero de lote e registro no Ministério da Saude.

Andkéia Durdo Miranda Davel Alessandra Sesana
esidente Membro

""@**@*W% -
Monize de Souza Peruchi

Membro
s Jackelene Ramos de Barros

Membro

Y}
Chiietidn Srdlsin foraira
Membro

LINHARES-ES, 24 DE AGOSTO DE 2022.
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AVALIACAO DE QUALIDADE

LAUDO TECNICO

Aos 24 dias do més de Agosto do corrente ano, apos analise do Material de Consumo
Hospitalar (SONDAS) destinado a atender o Hospital Geral de Linhares, referente ao
Pregiao Eletronico n° 28/2022, Processo n° 6709/2022, desta Secretaria, relacionados
abaixo, fornecidos pela Empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, ATENDE (m) as

——

exigéncias estabelecidas no edital.

ITEM DESCRICAO MARCA
SONDA DE FOLEY EM LATEX SILICONIZADO
ESTERIL NAO APIROGENICO COM 2 VIAS N°12

., embalagem | DESCARPACK
constando identificagdo, procedéncia, data de validade,

03 Sonda foley n° 12 2 vias (vesical).

numero de lote e registro Ministério da Saude.

SONDA DE FOLEY EM LATEX SILICONIZADO
ESTERIL NAO APIROGENICO COM 2 VIAS N°14

04 Sonda foley n° 14 2 vias (vesical). , embalagem DESCARPACK

constando identificagdo, procedéncia, data de validade, |

numero de lote e registro Ministério da Saude.

SONDA DE FOLEY EM LATEX SILICONIZADO .
ESTERIL NAO APIROGENICO COM 2 VIAS N°16 ‘ |
05 | Sonda foley n° 16, 2 vias, embalagem constando ! DESCARPACK

l identificacdo, procedéncia, data de validade, numero de |

lote e registro Ministério da Saude.
';SONDA DE FOLEY EM LATEX SILICONIZADO
ESTERIL NAO APIROGENICO COM 2 VIAS N°18 |
06 Sonda foley n°® 18, 2 vias, embalagem constando DESCARPACK /

identificacdo, procedéncia, data de validade, numero de

lote e registro Ministério da Saude. ‘\\
\

\»ﬂ/\)w_\gﬁuf " % f@\ !

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - L
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10

Sonda foley n® 24 2 vias

constando identificagdo, procedéncia, data de validade,

numero de lote e registro Ministério da Saude. foon

SILICONIZADO
AS 24 -
, embalagem | DESCARPACK

Mo ouza Peruchi

Membro

Jackelene Ramos de Barros

Membro

FL fRUBRICA

SE-’/ L3

f\.
AP
Alessandra Sesana
Membro

Membro

LINHARES-ES, 24 DE AGOSTO DE 2022.
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sEMUS
S

Aos 24 dias do més de Agosto do corrente ano, apés analise do Material de Copsumo

e ———

Hospitalar (SONDAS) destinado a atender o Hospital Geral de Linhares, referente ao
Pregdo Eletronico n° 28/2022, Processo n° 6709/2022, desta Secretaria, relacionados
abaixo, fornecidos pela Empresa JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS
CIRURGICOS S/A. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, ATENDE (m) as
exigéncias estabelecidas no edital.

ITEM DESCRIGAO MARCA
BOLSA COLETORA DESCARTAVEL DE URINA SISTEMA
ABERTO EM PVC COM 1200 ML

Frasco coletor sistema aberto em PVC translucido, com UROMED

31
capacidade para 1.200ml e escala graduada. Constando | BIOMEDICA

externamente os dados de identificagdo, procedencia, data
de validade, numero de lote e registro no MS.

SONDA ENTERAL DESCARTAVEL ESTERIL ATOXICA
N°12

Sonda enteral, n° 12, descartavel, estéril, atoxica, utilizada | MAXY NUTRE

para administragdo de nutrigdo enteral, com mandril. Na MARKMED

33

embalagem devera estar impresso dados de identificagao, |

tipo de esteﬂlizagéo, procedéncia.

I e

'3

Andréja [yfréo Miranda Davel Alessandra
Presiden '
nm ‘ ééh%f&‘ruchi
" Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

Chrictiénd Stalsin Toixeira
Membro
LINHARES-ES, 24 DE AGOSTO DE 2022.
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Aos 24 dias do més de Agosto do corrente ano, apés analise do Material de Cansumo

Hospitalar (SONDAS) destinado a atender o Hospital Geral de Linhares, referente ao

Pregdo Eletrdnico n° 28/2022, Processo n® 6709/2022, desta Secretaria, relacionados
abaixo, fornecidos pela Empresa LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA. Constatamos

que o (s) produto (s) abaixo, NAO ATENDE (m) as exigéncias estabelecidas no edital.

ITEM

DESCRICAO

MARCA

JUSTIFICATIVA

11

SONDA LEVINE N°06 GASTRICA

Sonda Levine n° 6 (Gastrica). Descartavel,
estéril. Comprimento de 1,00m, em PVC,
atdxica, transparente, siliconizada, flexivel,
atraumatica, orificios laterais na
extremidade, conector com tampa

universal, estéril e descartavel.

Embalagem individual com abertura em |

pétala e asséptica. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificagéo, tipo

de esterilizagao, procedéncia.

MEDSONDA

NAO
APRESENTOU
AMOSTRA

12

SONDA LEVINE N°08 GASTRICA

Sonda Levine n° 8 (Gastrica). Descartavel,
estéril. Comprimento de 1,00m, em PVC,
atdxica, transparente, siliconizada, flexivel,
atraumatica, orificios laterais na

extremidade, conector com tampa

| universal, esteéril 2 descartavel.

::Embalagem individual com abertura em

pétala e asséptica. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificagao, tipo

de esterilizagdo, procedéncia.

I
|
|
| |
i !
l 1

MEDSONDA 1
|

-y

NAO
APRESENTOU
AMOSTRA

Av. Augusto Pestana, 790 - Cent
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13

SONDA LEVINE N°10 GAST
‘Sonda Levine n° 1
Descartavel, estéril. Comprintemt

1,00m, em PVC, atoxica, transparente,
siliconizada, flexivel, atraumatica, orificios
laterais na extremidade, conector com | MEDSONDA
tampa universal, estéril e descartavel.
Embalagem individual com abertura em
pétala e asséptica. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificagdo, tipo

de esterilizagéo, procedéncia.

APRESENTOU
AMOSTRA

14

SONDA LEVINE N°12 GASTRICA

Sonda Levine n° 12 (Gastrica).
Descartavel, estéril, comprimento de
1,00m, em PVC, atéxica, transparente,
siliconizada, flexivel, atraumatica, orificios
laterais na extremidade, conector com | MEDSONDA
tampa universal, estéril e descartavel.
Embalagem individual com abertura em
pétala e asséptica. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificagao, tipo

de esterilizacdo, procedéncia.

NAO
APRESENTOU
AMOSTRA

15

' siliconizada, flexivel, atraumatica, orificios

SONDA LEVINE N°14 GASTRICA
Sonda Levine n° 14 (Gastrica).
Descartavel, estéril, comprimento de

1,00m, em PVC, atbxica, transparente, |

Iaterals na extremidade, conector com | MEDSONDA

;tampa universal, estérii e descartavel. *

 Embalagem individual com abertura em%

pétala e asséptica. Na embalagem devera !

|

estar impresso dados de identificag&o, tipo |

de esterilizagdo, procedéncia.

| NAO |
APRESENTOU

| AMOSTRA

U

"

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro -
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16

SONDA LEVINE N°16 GASTRIGIA B2
Sonda )

Descartavel,

Levine n° 1
estéril.  Comprim
1,00m, em PVC, atéxica, transparente,
siliconizada, flexivel, atraumatica, orificios
laterais na extremidade, conector com
tampa universal, estéril e descartavel.
Embalagem individual com abertura em
pétala e asséptica. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificagéo, tipo

de esterilizagao, procedéncia.

MEDSONDA

APRESENTOU
AMOSTRA

IR S, S——

17

SONDA LEVINE N°18 GASTRICA
18

Comprimento de

Sonda Levine n° (Gastrica).

Descartavel, estéril.
1,00m, em PVC, atdxica, transparente,
siliconizada, flexivel, atraumatica, orificios
laterais na extremidade, conector com
tampa universal, estéril
Embalagem individual com abertura em
pétala e asséptica. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificagéo, tipo

de esterilizacado, procedéncia.

e descartavel.

MEDSONDA

NAO
APRESENTOU
AMOSTRA

18

SONDA LEVINE N°20 GASTRICA
20

Comprimento de

Sonda Levine n° (Gastrica).

Descartavel, estéril.

1,00m, em PVC, atoxica, transparente.‘

siliconizada, flexivel, atraumatica, orificios

laterais na extremidade, conector com |

tampa universal, estérii e descartavel.

| Embalagem individual com abertura em |

pétala e asséptica. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificagéo, tipo

de esterilizagdo, procedéncia.

|
|

MEDSONDA

~

APRESENTOU
AMOSTRA

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - EE
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SONDA LEVINE N°22 GASTR|

Sonda Levine

Descartavel, estéril.

1,00m, em PVC, atoxica, transparente,
siliconizada, flexivel, atraumatica, orificios
19 laterais na extremidade, conector com | MEDSONDA | APRESENTOU
tampa universal, estéril e descartavel. AMOSTRA

Embalagem individual com abertura em
pétala e asséptica. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificagéo, tipo
de esterilizacao, procedéncia.

~ BOLSA PARA COLOSTOMIA COM
ANEL DE RESINA SINTETICA MEDINDO
13 X 64 MM

Bolsa para colostomia, constituida de anel

NAO
de resina sintética (Karaia) transparente
32 _ CONVATEC | APRESENTOU
medindo 13 x 64mm, constando
] . AMOSTRA
externamente os dados de identificacéo,
procedéncia, data de validade, niUmero de

lote, e registro no Ministério da Salde.

Com clamps iﬁi\ﬂduat para cada bolsa
N l

iy
Ales&ﬁhs a

ap ,,
4/ )
\ LU o
\ Mem ro
Jackelene Ramos de Barros ' e Ret ’ ("‘ o\
Membro I’?N{ mb o 5

Chriétiano Sfalsin TeiXeira
Membro

LINHARES-ES, 24 DE AGOSTO DE 2022.
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LAUDO TECNICO

AVALIACAO DE QUALIDADE

Aos 24 dias do més de Agosto do corrente ano, apés analise do Material de Consumo

Hospitalar (SONDAS) destinado a atender o Hospital Geral de Linhares, referente ao

Pregdo Eletrénico n° 28/2022, Processo n° 6709/2022, desta Secretaria, relacionados
abaixo, fornecidos pela Empresa SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI.
Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, NAO ATENDE (m) as exigéncias

___ estabelecidas no edital.

ITEM

DESCRICAO

MARCA

JUSTIFICATIVA

09

. embalagem  constando identificagao,

. procedéncia, data de validade, numero de

SONDA FOLEY N°22 VESICAL 3 VIAS
(VESICAL)

Sonda foley n° 22 (vesical) 3 VIAS. Sonda
foley, Tres vias, em latex natural, esteril,
Descartavel, siliconizada, atoxica, valvula
luer, possui formato arredondado, da
ponta com dois orificios laterais, orificios

internos de drenagem grande,

arredondado e liso, numero do diametro e

capacidade de enchimento do balao
impresso em cateter, Possui invélucro

interno em filme plastico transparente, |

lote e registro no Ministério da Satde.

MEDIX

NAO
APRESENTOU
AMOSTRA

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linh
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20

TUBO TRAQUEAL 4,0 MM S
Tubo traqueal 4,0 mm sem
atoxico, siliconizada, radiopaco, T
transparente, atraumatica, resistente ao
acotovelamento, com conector universal
de 15 mm, escala numerada visivel em
cm, com ponta negra ou anel marcador,
com orificio lateral de Murphy. Esteéril e
descartavel. Embalagem individual com
abertura em pétala e asséptica, constando
data de

validade, numero de lote e registro no

identificacdo, procedéncia,

Ministério da Saude.

NAO
APRESENTOU
AMOSTRA

MEDIX

21

TUBO TRAQUEAL 4,5 MM SEM BALAO
Tubo traqueal 4,5 mm sem baléo, em PVC
atéxico, siliconizada, radiopaco, termolabil,

transparente, atraumatica, resistente ao

|
acotovelamento, com conector universali

de 15 mm, escala numerada visivel em
cm, com ponta negra ou anel marcador,
com orificio lateral de Murphy. Estéril e
descartavel. Embalagem individual com
abertura em pétala e asséptica, constando
data de

identificagdo, procedéncia,

validade, nimero de lote e registro no |

| Ministério da Saude.

NAO
APRESENTOU
AMOSTRA

MEDIX |

27

fa o

"TUBO TRAQUEAL N°7,5 COM BALAO

 Tubo traqueal, nimero 7,5 com balgo. |

Embalagem constando identificagéo,
procedéncia, data de validade, numero de

lote e registro no Ministério da Saude.

1 NAO
APRESENTOU
AMOSTRA

MEDIX

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro"{- CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 33726842




TUBO TRAQUEAL N°08 COM Hia i
Tubo traqueal numero 8, — : : NAO _
28 Embalagem  constando ticacdo, | MEDIX APRESENTOU
procedéncia, data de validade, numero de AMOSTRA
lote e registro no ministério da saude B
AR “} i
FL HUBRICA
N
Andréia Durdo Miranda Davel Alessandra Sesana
Préesidente Membro
. b _
Monize de Souza Peruchi

Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

|

Christiano 'fals‘in\'i'\ei/r%:\

Membro

LINHARES-ES, 24 DE AGOSTO DE 2022.
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OF/LAUDO/SEMUS/N®. 106

Linhares — ES, 24 de Agosto de 2022.

Senhora Pregoeira,

Encaminhamos a V.S.2, Laudo da andlise da documentagdo de QUALIFICACAO
TECNICA Material de Consumo Hospitalar (SONDAS) destinado a atender o Hospital
Geral de Linhares, analisado pela “Comissdo De Acompanhamento de Processos e
Avaliagdo De Qualidade de Géneros Alimenticios, Materiais de Expediente,
Materiais Médicos Hospitalares e Odontolégicos, Portaria n°070 de 30 de Margo de
2021”, apresenta o resultado conforme laudo anexo, PREGAO N° 28/2022, PROCESSO
N° 6709/2022:

« DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA

LOTES: 01, 02, 07, 08, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30.

A documentacgéo apresentada ATENDE a solicitagéo do Edital;

o« HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

LOTES: 03, 04, 05, 06, 10.

A documentacéo apresentada ATENDE a solicitagao do Edital;

« JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.

LOTES: 31, 33.

A documentacao apresentada ATENDE a solicitagéo do Edital:

VY‘T&LAW’\ : W 1
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Atenciosamente,

(\O/ g

My :
M%@svwh

Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

VA
istiano Sfi’l/s\i;\'l:;&gra

Membro

Comissdo de Acompanhamento de Processos e Avaliacdo de Qualidade de
Géneros Alimenticios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e
Odontoldgicos.

llma. Senhora

Gesiani Araujo Pereira
Pregoeira Municipal
Linhares — ES
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