SECRETARIA MUNI ,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OF/LAUDO/SEMUS/N°. 145

Linhares — ES, 18 de Outubro de 2022.

Senhora Pregoeira,

Encaminhamos a V.S.2, Laudo de Material de Consumo Hospitalar (MATERIAIS DE
ESTERILIZACAO) destinado a atender Diversos setores da Secretaria Municipal de
Saude, analisado pela “Comisséo De Acompanhamento de Processos e Avaliacao
De Qualidade de Géneros Alimenticios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos
Hospitalares e Odontolégicos, Portaria n°063 de 18 de Margo de 2022”, apresenta 0
resultado abaixo para o Pregdo Eletrénico n°. 41/2022, Processo n° 10227/2022,

conforme laudo anexo:

« IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA ME.

N LoTE: o1,

ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

—~ . GTMED DISTRIBUIDORA _DE__ MATERIAIS E  EQUIPAMNETOS

~

~._  HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA ME.

LOTES: 02, 25, 26, 28, 29, 30.

NAO ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital. .

o JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

LOTES: 03, 04, 07.

ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

e
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« HOSPIDROGAS COMERCIO 2 HOSPITALARES LTDA.

. o N\
LOTE: 27. P
SEMU$

——ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

LOTES: 05, 06.

A Empresa nos comunicou que solicitou a desisténcia do item por ter cotado
errado em sua proposta, informou gque cotou escova comum.

™~

\._& o LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA.

LOTES: 08, 09.

ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

e DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA.

“\._ LOTES: 20, 24.

ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

o SISPACK MEDICAL LTDA.
LOTES: 21, 31.

. ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

\CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA EPP.

LOTE: 22.

ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

e |S 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.,

LOTE: 23.

NAO ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

bl st
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¢ FASTMED COMERCIO LTDA. gw' N

FL RUBRICA
LOTE: 32. ) SEMES

ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

« SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELL

LOTE: 33

NAO ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

o CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME.

LOTES: 34, 35.

ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

Atenciosamente,

ndréia Durao Miranda Davel

omissao d Acompanhamento de Processos e Avaliagcdo de Qualidade de
ios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e
Odontolégicos.

lima. Senhora
Gesiani Araujo Pereira

Pregoeira Municipal o \\
IO
B AN
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LAUDO TECNICO _FL I rigAck
L _____SEmMUs

Aos 18 dias do més de Qutubro do corrente ano, apés andlise do Material de\Consumo
Hospitalar (materiais de esterilizagdo) destinado a atender Diversos Setores da

Secretaria Municipal de Saude, referente ao Pregdo Eletrénico n° 41/2022, Processo
n°® 10227/2022, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa
IMPERIUM _MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA ME. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, ATENDE (m) as

exigéncias estabelecidas no edital.

ITEM DESCRICAO MARCA
AGUA DESTILADA COM 5.000 ML
Apresentagao: galdo com 5.000 ml, constando os dados de

01 ) _ _ ASPER
identificagcdo, procedéncia, numero de lote, data de

fabricagfo\validade e Registro no MS.

_—

Andréia Durdao Miranda Davel AlessanLra Sesana
residente
Monige de Souza Peruchi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

Christiano Sfalsin Teixeira
~ Membro

LINHARES-ES, 18 DE OUTUBRO DE 2022.
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LAUDO TECNICO

N

O?Uffb? | |

FL

RUBF:

SEMU

Aos 18 dias do més de Outubro do corrente ano, apos analise do Material de/ Consumo

Hospitalar (materiais de esterilizagdo) destinado a _atender Diversos Setores da

Secretaria Municipal de Salde, referente ao Pregao Eletrénico n° 41/2022, Processo

n° 10227/2022, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMNETOS HOSPITALA

GTMED
RES E

ODONTOLOGICOS LTDA ME. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, NAO

ATENDE (m) as exigéncias estabelecidas no edital.

Embalado individualmente. Constando os
de

numero de

dados identificacdo, procedéncia,

lote, data de fabricacgao,
validade e registro no MS. A validade do
produto devera ser no minimo de 01 ano a
partir da data de entrega.

Obs.:

apresentar

A empresa vencedora devera
da
eficacia do produto, apresentar Registrb.na
ANVISA| "

i [

laudos comprobatérios

ITEM DESCRIGAO MARCA | JUSTIFICATIVA
AVENTAL IMPERMEAVEL DE
POLIPROPILENO + POLIETILENO DE
USO HOSPITALAR PARA LIMPEZA DE
MATERIAIS EM CME
Avental de uso hospitalar confeccionado
. _ . A amostra
em néo tecido, material de polipropileno + | .
o ) apresentada nao
polietileno de alta densidade, tamanho .
_ _ possui a
Unico, manga longa, punho com elastico, L
, o _ composicao
impermeavel, alta resisténcia, aplicagao . 3
, . solicitada, ndo é
para limpeza de materiais em CME.
02 LAVIE embalada

individualmente,
veio em pacote
com 10 unidades,
nao

impermeavel.

ol Y
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PAPEL GRAU CIRURGICO
METROS
Papel esterilizacdo, material papel grau

cirtrgico, apresentacgéo rolo, comprimento
100 m, largura 10 cm, aplicagdo embalar
artigos hospitalares para esterilizagao.
Rolo com 100 metros.

Obs: Registro no ministério da saude para
esta finalidade; data de validade do
produto (& valido antes da esterilizagao),
presenca do indicador quimico de

processo (vapor) em toda a extensdo do

2 SN

FL RURRICA

A amostra foi

testada, porém

rolo, ou pelo menos uma area do envelope nao houve
25 e se estd com a aparéncia correta (ndo | POLLITEX apresentacgao

processado); embalagem com  as dos Laudos

informagbdes do fabricante; produto em solicitados dos

bom estado de conservagéo. materiais.

O ganhador devera apresentar laudos de

barreira microbiana para filtragdo de

bactérias, virus, e representacdo da

esterelidade. Também laudos

comprobatérios de resisténcia a tragao, Q

alongamento, rasgo e permeabilidade ao

ar.

Deverao atender as normas ABNT, NBR

14990-6 e todas as exigéncias da ANVISA,

bem como registro.

PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100 A amostra foi

METROS testada, porém

Papel esterilizagdo, material papel grau nao houve
26 _ POLLITEX

cirurgico, apresentagéo rolo, comprimento apresentacio

100 m, largura 15cm, aplicagdo embalar dos Laudos

artigos ﬁwospitalaresr para esterilizagéo.

solicitados dos

Av. Augusto Pes <790 - Centro

\

|
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Rolo com 100 metros.
Obs: Registro no ministério dasatd

esta finalidade; data de validade do
produto (é valido antes da esterilizag&o);
presenga do indicador quimico de
processo (vapor) em toda a extenséo do
rolo, ou pelo menos uma area do envelope
e se estd com a aparéncia correta (n&o
processado); embalagem com  as
informagdes do fabricante; produto em
bom estado de conservagao.

O ganhador devera apresentar laudos de
barreira microbiana para filtragdo de
bactérias, virus, e representagdo da
esterelidade. Também laudos
comprobatérios de resisténcia a tragéo,
alongamento, rasgo e permeabilidade ao
ar.

Deverdo atender as normas ABNT, NBR
14990-6 e todas as exigéncias da ANVISA,

bem como registro.

materiais.

D im

M)

ol \

FL | RUERICA

SEMUS

;

28

PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM X 100
METROS

Papel esterilizacdo, material papel grau
cirlrgico, apresentacgédo rolo, comprimento
100 m, largura 30 cm, aplicagdo embalar
artigos hospitalares para esterilizagao.
Rolos com 100metros.

Obs: Registro no ministério da satide para
esta finalidade; data de validade do
produto (é valido antes da esterilizagao);
presenga do indicador quimico de
processo (vapor) em toda a extensdo do

rolo, ot[]\pelo menos uma area do envelope
\ ~

POLLITEX

A amostra foi
testada, porém
nao houve
apresentacao
dos Laudos
solicitados dos

materiais.

~/,
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informacoes do fabricante; produto em

bom estado de conservagao.

O ganhador devera apresentar laudos de
barreira microbiana para filtracdo de
bactérias, virus, e representacdo da
esterilidade. Também laudos
comprobatérios de resisténcia a tragao,
alongamento, rasgo e permeabilidade ao
ar.

Deverao atender as normas ABNT, NBR
—~ 14990-6 e todas as exigéncias da ANVISA,
bem como registro da ANVISA, bem como

registro.

PAPEL GRAU CIRURGICO 40 CM X 100
METROS

Papel esterilizagdo, material papel grau
cirirgico, apresentagédo rolo, comprimento
100 m, largura 40cm, aplicagdo embalar
artigos hospitalares para esterilizagdo.
Rolos com 100metros.

Obs: Registro no ministério da saude para
- esta finalidade; data de validade do
29 produto (é valido antes da esterilizagao),
presenca do indicador quimico de
processo (vapor) em toda a extensdo do
rolo, ou pelo menos uma area do envelope
e se estd com a aparéncia correta (n&o
processado); embalagem com  as
informacdes do fabricante; produto em
bom estado de conservagao. _

O ganhador devera apresentar laudos de

barre"rg microbiaPa para filtracdo de

POLLITEX

A amostra foi
testada, porém
nao houve
apresentacao
dos Laudos
solicitados dos

materiais.

Av, Augusto
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bactérias, virus, e
esterelidade. Tambén
comprobatérios de resisténcia a tragao,
alongamento, rasgo e permeabilidade ao
ar.

Deverdo atender as normas ABNT, NBR
14990-6 e todas as exigéncias da ANVISA,

bem como registro.

FL rRUBRICA

| SEMYS

30

PAPEL GRAU CIRURGICO 60 CM X 100
METROS

Papel esterilizagdo, material papel grau
cirlirgico, apresentagéo rolo, comprimento
100 m, largura 60cm, aplicagdo embalar
artigos hospitalares para esterilizagao.
Rolos com 100metros.

Obs.: Registro no ministério da saude para
esta finalidade; data de validade do
produto (é valido antes da esterilizagao);
presenca do indicador quimico de
processo (vapor) em toda a extensédo do
rolo, ou pelo menos uma area do envelope
e se estd com a aparéncia correta (nao
processado); embalagem com as
informagdes do fabricante; produto em
bom estado de conservagao.

O ganhador devera apresentar laudos de
barreira microbiana para filfragdo de
bactérias, virus, e representagdo da
Esterilidade.

Também laudos comprobatorios de
resisténcia a tragdo, alongamento, rasgo e
permeabilidade ao ar. _
Deverdo atender as normas ABNT, NBR
14990-{5\e todas as[exigéncias da ANVISA,

POLLITEX

A amostra foi
testada, porém
ndo houve
apresentagao
dos Laudos
solicitados dos

materiais.

Av. Augusto




bem como registro.

i ] 24 T
371
FL 1!  RUBRICA
SEMUS
Andréia Duri&o Miranda Davel Alessahdra\S€san
Presidente Membro

Monize de Souza Peruchi
Membro

= Jackelene Ramos de Barros
Membro

Sfalsin Teixeira
Membro

Christi

LINHARES-ES, 18 DE OUTUBRO DE 2022.
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AVALIACAO DE QUALIDADE [ =

LAUDO TECNICO e

FL_|_RUBRICA |

Aos 18 dias do més de Outubro do corrente ano, apos analise do Material de Consumo

Hospitalar (materiais de esterilizagdo) destinado a atender Diversos Setores da

Secretaria Municipal de Saude, referente ao Pregdo Eletrénico n° 41/2022, Progesso
n° 10227/2022, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa JB
COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, ATENDE

(m) as exigéncias estabelecidas no edital.

ITEM

DESCRICAO

MARCA

03

DETERGENTE ENZIMATICO COM PH NEUTRO E
MINIMO DE 04 ENZIMAS

Detergente Enzimatico com PPH neutro, atoxico, nao
irritante para a pele e mucosas (comprovados por laudo de
laboratérios oficiais ou credenciados), ndo corrosivo e
biodegradavel, com pelo menos 04 (quatro) enzimas -
protease, amilase, carbohidrase e lipase, utilizado para
remover sangue e fluidos corpéreos de materiais de ago
inoxidavel, latex, silicone, PVC, vidraria, fibroscopios, etc.,
agindo em rugosidades, fissuras, ranhuras, articulagbes e
luz dos objetos. Deve possibilitar o uso manual e em
lavadoras automaticas e ultra-sbnicas, nao--espumante,
apresentando eficacia na agdo seguindo-se as instrugdes
de diluicdo do fabricante. Embalagem resistente, trazendo
externamente os dados de identificacdo, procedéncia,
numero de lote, data de fabricagdo, prazo de validade e
numero de registro no ministério da saude. Concentragbes
enzimaticas contidas no produto, modo de preparo da
solugdo de uso, prazo de validade desta solugcdo e tempo
de imersdo dos objetos de trabalho. o) prazo de validade

Ehinimo do det?,rgente antes da diluicdo deve ser de 12

CYCLO ZYME
CICLOFARMA

7

i1

7
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(doze) meses a partir da@
ofertado devera ser embal T Gont ne a praxe do
fabricante, garantindo sua integridade ate o uso. Rotulado
de acordo com a legislagdo em vigor. Devera constar na
proposta marca, modelo e Diluigdo sendo a rentabilidade
carater de classificagdo, devendo o valor ser ofertado por
litro diluido, sendo a entrega em galdo de 5| da solugao
concentrada. Registrado de acordo com a RDC n° 55 de 14
de novembro de 2012. Obs.: a empresa vencedora devera
apresentar laudos de laboratérios habilitados na rede
brasileira de laboratérios analiticos em salde - reblas.
Laudo de ph do produto puro e na diluicdo de uso, | laudo
de estabilidade acelerado ou de longa duragdo para
comprovacdo da atividade enzimatica durante o prazo de
validade proposto (proteolitica e amiolitica), no inicio € no
final do prazo de validade, sobre uma amostra de mesmo
lote. A empresa vencedora devera fornecer treinamento

guanto a utilizagado do produto.

sssedmammnned e -

04

DETERGENTE NEUTRO DE USO HOSPITALAR COM 5
LITROS

DETERGENTE NEUTRO DE USO HOSPITALAR-
Detergente neutro para uso em pré lavagem de artigos e
intrumental Cirdrgico, concentrado liguido, neutro, cristalino,
sem cheiro, sem enzima, ndo espumante, transparente, néo
embacante, remogdo de crostas orgénicas (sangue,
secregdes, outras) por até 10 horas, tensoativo néo iénico,
agentes sequestrantes, complexantes, biodegradavel. A
apresentacdo do produto devera obedecer a legislagéo
vigente- Ministério da Salde e ANVISA, ter o nome do/s
componente/s quimico e farmacéutico responsavel.

Apresentacgao: galdo de 5 litros.

CICLO
NEUTRO
CICLOFARMA

v

07

FIBRA DE LIMPEZA LEVE NAO ABRASIVA DE 23 X 10
CM

Fibra Tde Iimpezfa leve n&o abrasiva, medindo

TININDO

Av. Augusto Pes

K~
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aproximadamente de 23 a 3 riméﬁto e10a 15

cm de largura. Pacote com des. Constando

os dados de identificagdo, procedéncia, nimero de lote, O@‘! A
FU'_T JRUEBRIC

data de fabricagéo, validade e registro no MS. A validade do | |~ gtvus

produto devera ser no minimo de 01 ano a partir da data de

entrega. Constando os dados de identificagéo, procedéncia,

numero de lote, data de fabricacédo, validade e registro no
MS.

|

Andréia Durao Miranda Davel Alessa&a\éesana
— residgnte '

Monize de Souza Peruchi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

Christiano Sfalsin Teixeira
— Membro

LINHARES-ES, 18 DE OUTUBRO DE 2022.
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Aos 18 dias do més de Outubro do corrente ano, apés analise do Material de Consumo

Hospitalar (materiais de esterilizagdo) destinado a atender Diversos Setores da

Secretaria Municipal de Saude, referente ao Pregéo Eletronico n° 41/2022, Processo

n°® 10227/2022, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Constatamos

que o (s) produto (s) abaixo, ATENDE (m) as exigéncias estabelecidas no edital.

ITEM

DESCRIGAO

MARCA

27

PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100 METROS

Papel esterilizagdo, material papel grau cirdrgico,
apresentagdo rolo, comprimento 100 m, largura 20cm,
aplicacao embalar artigos hospitalares para esterilizagao.
Rolos com 100 metros.

Obs: Registro no ministério da salde para esta finalidade;
data de validade do produto (& valido antes da
esterilizacéo); presenga do indicador quimico de processo
(vapor) em toda a extensdo do rolo, ou pelo menos uma
area do envelope e se estd com a aparéncia correta (ndo
processado); embalagem com as informagdes do fabricante;
produto em bom estado de conservagao.

O ganhador deverd apresentar laudos de barreira
microbiana para filtraggo de bactérias, virus, e
representacdo da esterelidade.

Também laudos comprobatérios de resisténcia a tragéo,

alongamento, rasgo e permeabilidade ao ar.

Deverao atender as normas ABNT, NBR{\14990~6 %todas as

ZERMATT

" U
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exigéncias da ANVISA, bem

André urdab Miranda Davel
Presidente

Membro

— Jackelene Ramos de Barros
Membro

ano Sfalsin Teixeira
Membro

LINHARES-ES, 18 DE OUTUBRO DE 2022.
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LAUDO TECNICO

Aos 18 dias do més de Outubro do corrente ano, apés andlise do Material de Conjsumo

Hospitalar (materiais de esterilizagdo) destinado a atender Diversos Setores da

Secretaria Municipal de Saude, referente ao Pregédo Eletrénico n° 41/2022, Processo

n° 10227/2022, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa LA
DALLA PORTA JUNIOR LTDA. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, ATENDE

(m) as exigéncias estabelecidas no edital.

ITEM

DESCRICAO

MARCA

08

FITA ADESIVA HOSPITALAR DE 19 MM X 50M

Composta de papel crepado branco adesivo e que nao
deixa residuos antes e apoés autoclavagem, para uso
hospitalar em geral e fechamento de pacotes de tecido em
algoddo que serdo submetidos ao processo de esterilizagéo

a vapor até 134°.

MASTERFIX

09

FITA DE IDENTIFICACAO PARA AUTOCLAVE A VAPOR
DE19 MM X 30 M

Fita para autoclave a vapor- Fita para identificagéo e
diferenciacdo de pacotes a serem esterilizados em
autoclave a vapor. Composta de dorso de papel crepado
especial, tratado e coberto com adesivo a base de resina e
borracha. Cor creme claro com listras intermitentes
diagonais brancas, impregnados de substancia quimica
(Indicador de processo) que apds o ciclo, mudam para o
aspecto de cor entre o cinza e o grafite. o
A validade do produto devera ser no minimo de 01 ano a
partir da data de entrega. Medida aproximada: 19 mm x 30
m. |
Obs.: a empresa vencedora devera apresentar laudos

comprobatérici\s da eficacia do produto, apresentar Registro

MASTERFIX

Av, Augusto Pestana,

entro - CEP

9900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax:

w7

3372-6842




na ANVISA.

o@f \

B FL RUBRICA
XKQ/\S SEMUS
Andréia Durao Miranda Davel Alessandra Sesana

Membro

Mon S§ouza Peruchi
Membro

o Jackelene Ramos de Barros
Membro

Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

LINHARES-ES, 18 DE OUTUBRO DE 2022.
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AVALIAGAO DE QUALIDADE

LAUDO TECNICO

[ FL_V WUERCA |

B

i
i

Aos 18 dias do més de Outubro do corrente ano, apés analise do Material de Copsumo

Hospitalar (materiais de esterilizagdo) destinado a atender Diversos Setores da

Secretaria Municipal de Saude, referente ao Pregédo Eletronico n® 41/2022, Processo

n° 10227/2022, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa DA
CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, ATENDE (m)

as exigéncias estabelecidas no edital.

ITEM

DESCRIGCAO

MARCA

20

HIPOCLORITO DE SODIO A 01 % DE USO HOSPITALAR
COM 05 LITROS

Hipoclorito de sddio a 1 % de nivel intermediario, para uso
hospitalar, Galéo 5 litros — vencimento com no minimo um
ano a partir da data de entrega. Constando os dados de
identificacdo, procedéncia, numero de lote, data de

fabricacao, validade e registro no MS.

Prazo de validade no minimo de 06 meses.

PROLINK

24

LUBRIFICANTE MINERAL SEM SILICONE PARA
INSTRUMENTAL CIRURGICO COM 04 LITROS

Lubrificante mineral sem silicone que protege e lubrifica os
instrumentos, prevenindo contra ferrugem e oxidagao.
Permeavel ao calor e ETO (6xido de etileno). , pronto para
uso, produto notificado pela ANVISA, validade 3 anos a
partir da data de fabricagéo.

Formulagao: Detergente nao idnico (nonilfenoetoxilado 9,5
MOE); ¢leo mineral 10%, sabdo neutro 2,5% ; agua
deonizada - g.s.p. 100 %.

Apresentagao: aldao de aproximadamente 4litros.
™ Ay

INDALABOR
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Apresentacao: galao de 5 litros

5 ™
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Andreia Purao Miranda Davel Alessandra Sesana
Presidente Membro

Monize de\Souza Peruchi
Membro

3 Jackelene Ramos de Barros
Membro

Chrisfia oéfalsin Teixeira

Membro

LINHARES-ES, 18 DE OUTUBRO DE 2022.
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AVALIACA

LAUDO TECNICO

Aos 18 dias do més de Outubro do corrente ano, apds analise do Material de Cpnsumo

Hospitalar (materiais de esterilizagdo) destinado a atender Diversos Setores da

Secretaria Municipal de Salde, referente ao Pregao Eletronico n° 41/2022, Processo
n® 10227/2022, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa
SISPACK MEDICAL LTDA. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, ATENDE (m) as

exigéncias estabelecidas no edital.

ITEM

DESCRIGAO

MARCA

21

INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR DO TIPO AUTO-
CONTIDO POR METODO DE FLUORESCENCIA COM
TIRA DE PAPEL

Indicador biolégico Para Vapor Do Tipo Auto-Contido, Com
Tempo De Resposta De No Maximo 03 (Trés) Horas, Por
Método De Fluorescéncia - para vapor do tipo auto-contido,
com tempo de resposta de no maximo 03 (trés) horas, por
método de fluorescéncia, indicado para o controle de
qualidade biolégico de ciclos de esterilizagdo a vapor
saturado em esterilizadores equipados com pré vacuo, que
operem a 132 - 134 graus Celsius (centigrados) ou para
esterilizadores gravitacionais que operem a 121 graus
Celsius. (Composto por uma tira de papel contendo uma
populagédo microbiana minima de 100.000 (cem mil) esporos
secos e calibrados de geobacillus stearothermophillus
(ATCC 7953), com Certificado de Qualidade Assegurada).
Acondicionada em uma ampola plastica, contendo uma
ampola de vidro com caldo nutriente, fechada por uma
tampa com aberturas laterais e protegida por papel

hidrofébico. Caixa com 50 ou 100 unidades. A validade do

entrega. N /\\

SISPACK
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O GANHADOR DEVERA F
EM REGIME DE COMODA

ER ENCUBADORAS

presa vencedn%%
devera apresentar laudos da eﬂcacna do produto, apresentar

Registro na ANVISA. A empresa vencedora devera fornec

treinamento quanto a utilizagdo do produto.

31

TESTE DESAFIO PARA AUTOCLAVE A VAPOR USO
UNICO COM INDICADOR BIOOGICO TIPO AUTO-
CONTIDO COM AMPOLA o

Pacote teste desafio pronto, de uso Unico, composto de um
indicador biolégico de leitura rapida, do tipo auto-contido,
para o monitoramento do processo de esterilizagéo a vapor,
com tempo de resposta final em até 1 (uma) hora, por
método de fluorescéncia e um integrador quimico classe 5,
conforme norma ANSI/AAMI/ISSO 11140-1. Sendo este
pacote projetado para desafiar o processo de esterilizagéo a
vapor, com desempenho equivalente ao pacote teste de 16
campos AAMI. O integrador quimico classe 5 deve ter
leitura de resultado através de mudanga de
limite/movimento frontal (ndo exige interpretacao de cor) se
todos os parametros criticos do processo de esterilizagao a
vapor e a temperatura. O pacote devera conter uma ampola
externa do mesmo lote para utilizagdo como controle
positivo. O rotulo externo devera conter nome do produto,
lote e data de expiragéo, alem de um indicador quimico de
exposicao, que mudara de cor para diferenciar pacotes que
foram expostos ao processo de esterilizagdo por vapor
saturado.

A empresa ganhadora devera fornecer equipamento para
leitura do indicador biolégico. O integrador classe V deve
oferecer precisdo de interpretagdo do teste néo
apresentando gabarito de cores.

Obs. A empresa vencedora devera fornecer o equipamento
incubadora em regime de comodato para a leitura de testes,

BIONOVA

tremanlﬂento para o? funcionarios, manutengéo preventiva e
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corretiva do equipamento cof
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AL | _mm |
| — SE |
Andréia Durdp Miranda Davel Alessandra Sesana
residente
MoniZe dé Souza Peruchi “ Kelo Paltdolfi
Membro

= Jackelene Ramos de Barros
Membro

Christiano Sfalsin Téixeira
Membro

LINHARES-ES, 18 DE OUTUBRO DE 2022.
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n°® 10227/2022, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA EPP. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo,

ATENDE (m) as exigéncias estabelecidas no edital.
ITEM ‘ DESCRICAO MARCA

INDICADOR DE LIMPEZA EM SERVICOS DE SAUDE COM
AMPOLA PLASTICA DE 17 CM PARA DETECGCAO DE TESTE ATP
Indicador de limpeza em servigos de satde Constituido por ampola
plastica de aproximadamente 17cm para teste de deteccao de ATP
em amostras de &gua baseado na reagdo com enzima luciferin
luciferase, tampa plastica na cor vermelha sensibilidade de 6 x 108
” moléculas de ATP com leitura por bioluminescéncia, contendo liquido 2l
reagente e haste especialmente projetada para coleta de liquidos
contendo anéis revestidos com substancia extratora catibnica.
Validade do produto 10meses aproximadamente.A empresa
vencedora devera fornecer o equipamento incubadora em regime de
comodato para a leitura de testes, treinamento para os funcionarios,

manutencdo preventiva e corretiva do  equipamento com

forne{éwje pecas.
}Up

Andréia\Durdo Miranda Davel Alessandra

Monize de\Souza Peruchi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

U/
ristiano Sfalsin
Membro
LINHARES-ES, 18 DE OUTUBRO DE 2022.
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Aos 18 dias do més de Outubro do corrente ano, apds anélise do Material de Corisumo
Hospitalar (materiais de esterilizagéo) destinado a atender Diversos Setores da
Secretaria Municipal de Saude, referente ao Pregéo Eletrénico n° 41/2022, Processo
n° 10227/2022, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa IS 8

INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.

AVALIACAE

LAUDO TECNICO

]

Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, NAOVVA'_I'_ENDE (m) as exigéncias

estabelecidas no edital.

ITEM

DESCRIGAO

MARCA

JUTIFICATIVA

23

INDICADOR QUIMICO DO TIPO
INTEGRADOR CLASSE 5 PARA
MONITORAMENTO

Indicador quimico do tipo integrador,
classe 5 conforme NORMA ANSI /AAMI
/ISO 11140-1, que permite efetuar o
monitoramento de todos os parédmetros
criticos do processo de esterilizacdo a
vapor, com performance equivalente ou
superior a curva de morte microbiana do
geobacillus stearothermophillus. Possuir
certificado de qualidade o integrador
quimico devera reagir a todos os
parametros criticos do processo de
esterilizagaéo a vapor (tempo,
temperatura e qualidade do vapor).
Deve oferecer precisao da interpretagéo
do teste. Constando os dados de
identificagdo, procedéncia, numero de
lote, data de fabricacdo, validade e

registro no MS. A validade do produt!r?‘

ULTRATEST
ULTRAMED

Nao apresentou
Amostra e nem
documentacoes
pertinentes ao

material.

N\
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devera ser no minime de 01_and &

da data de entrega. Obs.

vencedora devera apresentar laudos SEMUS

comprobatérios da eficacia do produto,
apresentar Registro na ANVISA. A
empresa vencedora devera fornecer
treinamento quanto a utilizacdo do
produto fornecer treinamento quanto a

utilizagéo do produto.

o Andréis rao Miranda Davel Alessaiga\sesana
Presijdente Membro

M ouza Peruchi
Membro
Jackelene Ramos de Barros arci
Membro \j
B Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

LINHARES-ES, 18 DE OUTUBRO DE 2022.
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AVALIACA®

LAUDO TECNICO S E

Aos 18 dias do més de Outubro do corrente ano, apés analise do Material de Consumo
Hospitalar (materiais de esterilizagdo) destinado a atender Diversos Setores da
Secretaria Municipal de Saude, referente ao Pregéo Eletrénico n°® 41/2022, Processo
n° 10227/2022, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa
FASTMED COMERCIO LTDA. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, ATENDE (m)

as exigéncias estabelecidas no edital.

ITEM DESCRICAO s MARCA
TESTE TIPO BOWIE & DICK DESCARTAVEL

Teste Tipo Bowie & Dick Descartavel desenvolvido de

acordo com o padrdo AAMI. Indicado para teste da
32 eficiéncia de autoclaves que utilizam bomba de vacuo para | MAXXIMED
remocao do ar do interior da cdmara interna. Constituido por
folha de teste impressa com indicador quimico sensivel a
vapor, classe 2 cpnforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-5.

N

randa Davel A!essaLdra Sesana

Andréi

Monize de| Souza Peruchi

Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

U1/
Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

LINHARES-ES, 18 DE OUTUBRO DE 2022
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LAUDO TECNICO
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Aos 18 dias do més de Outubro do corrente ano, apds analise do Material de Co Sumo™

Hospitalar (materiais de esterilizagdo) destinado a atender Diversos Setores da

Secretaria Municipal de Saude, referente ao Pregao Eletronico n°® 41/2022, Processo

n° 10227/2022, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa
SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI. Constatamos que o (s) produto (s)

abaixo, NAO ATENDE (m) as exigéncias estabelecidas no edital.

ITEM

DESCRIGAO

MARCA

JUTIFICATIVA

33

DESINFETANTE DE ALTO NIVEL,
PRINCIPIO ATIVO HIPOCLORITO DE
SODIO ESTABILIZADO A 4% DE
1.000 ML

Desinfetante de nivel

alto para

produtos hospitalares, com agao
antimicrobiana, para artigos semicriticos
e desinfeccdo em nivel intermediario e
superficies. Principio ativo: Hipoclorito
de sodio estabilizado a 4%. Diluigao:
conforme recomendacgdo do fabricante.
Com as seguintes caracteristicas: nao
corrosivo, nao téxico quando utilizado
conforme recomendado, sem
necessidade de desmineralizagéo da
agua, eficiente em uma ampla faixa de
PH: 4 a 10, possibilidade de ser
descartado diretamente na rede sem
necessidade de neutralizagéo.
Apresentagdo: Frasco de 01 litro de
solugdo concentrada. Constando os

dados [\d_e identificagfélo, procedéncia,

ARPOSAFE
MULTI
PROFILATICA

Conforme
prospecto, o
produto ndo tem
como base
Hipoclorito de
Soédio a 4%.

Av. Augusto
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numero de lote, data de fal
validade e registro no MS.
produto devera ser no
ano a partir da data de entrega.

Obs.: a empresa vencedora devera
apresentar laudos comprobatorios da
eficacia do produto, apresentar
autorizagdo de funcionamento da

empresa licitante, expedida pela
ANVISA. A empresa vencedora devera

fornecer treinamento quanto a utilizagéo

T2l
(77
FL/} RYBRICA
SEAIUS

do produto.

Mo uza Peruchi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Nembro

Alessalndra Sesana

e

CHriktiano Sfalsifh Teixeira
Membro

LINHARES-ES, 18 DE OUTUBRO DE 2022.
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Aos 18 dias do més de Outubro do corrente ano, apés analise do Material de Gonsumo

Hospitalar (materiais de esterilizacdo) destinado a atender Diversos Setoyes da

Secretaria Municipal de Saude, referente ao Pregdo Eletrénico n° 41/2022, Processo

n° 10227/2022, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa
CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME. Constatamos que o (s)

produto (s) abaixo, ATENDE (m) as exigéncias estabelecidas no edital.

ITEM

DESCRICAO

MARCA

34

SOLUCAO PARA REMOVER OXIDAGAO DE
INSTRUMENTAL CIRURGICO A BASE DE OXIDO DE
FOSFORICO COM 05 LITROS

Solucéo revitalizadora a base de 6xido de fosférico, segura
e rapida de uso corretivo que remove oxidagéo, manchas e

crostas de instrumental cirtrgico em ago inox. Diluicéo de 1

parte do produto em 6 partes de agua quente e ;
aproximadamente 60° A 80° C com uma aplicagéo de 10 a |
15 minutos no produto. Diluido resgata o estado padrao dos |
instrumentos. Apresentagdo: galdo com aproximadamente 5 l
Litros, produto notificado na ANVISA; validade 12 meses a z
partir da data de fabricagéo.

OXICLEAN

36

SOLUCAO PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE COM 500 |
ML.

Solucéo para limpeza de autoclave removedor de ferrugem, |

' manchas, corrosdo e placas de depositos e placas deé

' depdsitos alcalinos e minerais das superficies externas e |

{

internas de autoclaves e de qualguer utensilio em ago inox. |
E uma solucao revitalizadora segura, eficiente e rapida, em |
espuma, permanecendo mais tempo no local onde foi

|
aplicado. Pode ser usado em qualquer utensilio de ago inox. ‘

' PROXI PLUS

Rekﬁeer enxaglie simples e ndo deixa residuo.
i =
: ]
]
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ente 500 ml, pronto

~ | | para uso, produto notificad SRR, VValidade minima |
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Andréia\Darao Miranda Davel Alessandra Sesana
Presidente
Mm ouiza Peruchi
Membro

Ty,

Jackelene Ramos de Barros Ma cia Regina

Membro Membro
)‘Qk%gfalm%’%!xelra
Membro

LINHARES-ES, 18 DE OUTUBRO DE 2022.
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Linhares — ES, 18 de Outubro de 2022.

Senhora Pregoeira,

Encaminhamos a V.S.2, Laudo da andlise da documentagcdo de QUALIFICACAO
TECNICA Material de Consumo Hospitalar (MATERIAIS DE ESTERILIZAGAO)
destinado a atender Diversos setores da Secretaria Municipal de Salde, analisado pela
“Comissdo De Acompanhamento de Processos e Avaliagdo De Qualidade de
Géneros Alimenticios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e
Odontolégicos, Portaria n°070 de 30 de Margo de 2021”7, apresenta o resultado
conforme laudo anexo, Pregdo N° 41/2022, Processo N° 10227/2022:

o IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA ME.

LOTE: 01.

A documentacgéo apresentada ATENDE a solicitagao do Edital;

« JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

LOTES: 03, 04, 07.

A documentacao apresentada ATENDE a solicitagdo do Edital;

e HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

LOTE: 27.

A documentagéo.apresentada ATENDE a solicitacdo do Edital;

N
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LOTES: 08, 09.

A documentacéo apresentada ATENDE a solicitagéo do Edital; SENAS

o« DA CRUZDISTRIBUIDORA LTDA.

LOTES: 20, 24.

A documentacéo apresentada ATENDE a solicitagao do Edital;

o SISPACK MEDICAL LTDA.

LOTES: 21, 31.

A documentacéo apresentada ATENDE a solicitagao do Edital;

s CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA EPP.

.\\
™~

LOTE: 22.

A documentagéo apresentada ATENDE a solicitagao do Edital;

o FASTMED COMERCIO LTDA.

“\LOTE: 32.

A documentacao apresentada ATENDE a solicitagdo do Edital:

« CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME.

LOTES: 34, 35.

A documentagcao apresentada ATENDE a solicitagéo do Edital;

o
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Alessandra Sesana
Membro

Andréia

ouza Peruchi
embro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

ano Sfalsin Teixeira
Membro

—~.  Comissdao de Acompanhamento de Processos e Avaliacdo de Qualidade de
Géneros Alimenticios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e
Odontoldgicos.

lima. Senhora

Gesiani Araujo Pereira
Pregoeira Municipal
Linhares — ES
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